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1 . PraeznaoB^wle 
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Oeoyloakop dwukanaiowy typ OS 350 Jest preyrz^dain pomiar ;. 

m 

rowym siu^^cym do miersenia i obserwaojl pr»eMag6w eX«k- j 
tiyoznyoh, 

4 

OfloyloBkop OS 350 oharaktBiyBuj® sl^ aBBfokiiQ zakrassra 

1 

wsp61ozynnik6w odohylanla pionowago w o*bu kanaiach ‘ 

/od 1 mV/cm. 

Dal^ki rdinorodnqdgi rodaajdw pracy kanaXdw toru 
odohylania pionowego oraz rodzajdw aynchroni zac Ji 1 wyawa- 
lania podstawy ozasu, oscyloskop OS 350 mo4e l5y6 stoBowaay 
w bardzo wlelu dsiadzlnaoh naukl i teohnlkl. 

Buie pole pomiaroweT ppostota obelugl , , maly pob6r mocy, 
wyaoka nlezawodno^d , maly ol^iar, niewlelkle wt^miaiy, 
la two przenoszenia oraz estetyozny wygl^d to dodatkowe 
j ego zalety , 

Oscyloskop OS 350 przystosowany iJest do zasllania 
2 sled Tiapi^cia przeraiennego o nominalnych imrtodciach; ' 
220V 1 cB^stotliwo^ci 50 Hz oraz do praoy w warunkaoh 
przewtdzianych dla przyrz^dow grupy I wg PN-71 /T-06500. 

Oscyloskop OS 350 posiada styk ochronny oraz spelnla 
wyraagania bezpieozenstwa obslugl py^swidzlane dla przyrzf^ddw 
klasy' I wg FN— 76 /T-O 650 O ark. 5- 
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Bane technic zne 



DANE OGDLNE 
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2^stosowaiAe 






1^{ 



Oso: 



50 









Oveyloflikop pomiarowy dwukana- 

low ^ . 



-OSOn»GSKOSOWA 
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Ilodd wi2|zek 

elektronowyc h 
Hoztaiar ekranu 



Jednos 



niya 

Ekran prostok^ti^ 
141 »5gto " 



przek«|tnej 
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Faiae oapi^ole 
praysplessKi^^e 
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PWKCJONAINE 
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Wzmacnlaoz. foru 7 

• • 

. ' DC 



-(t, t 
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AC 



mm^ 






GJTD 



T3rumlkl‘ toru 7 
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B3:^ zestroje^a tiumi- 







Dzieiaiki RC o podaiale 172; 1?5; 
1:10; 1:100 o rezystancji wej^oio- 
we.1 WQ . / 



>4pta 



/ 



Soady 










l*rzyrz£fcd moSe wapoipracowac z 
sond% biem^ RC 10:1 typ P-301 

4 

oraz z sond^ biem^ 1 :1 typ P-807 
oraz innymi sondami przeznaczonyml 
do wspolpracy z przyra^dem o rezys-^ 



tancji wejdoiowej 1 i pojenmosolj 



\7zmacniacz Toru X 



4 4 1 






Wzmaonlacz pr%du stalego o inpad 
cji IMi?. 



/ 




npi 






■*« 




CZAS KAGRZEWANIA 30 min^ 
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CZfSItWEtTOSB STO^ni OSBIBSIBBIA SOIcHb 
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ODCHriiANIE 



/Kanal A 






i«M 



) 



Wi9p(53;czyzmik odohylaaia 




I 



a 



’W, 






12 poayojl w selcwenojl 1 - 2-5 
od 1 mV/cm do 5V/cm aia poayojl 

kali bro wanyoh • 

■ 

Plyime regulacja uiaoillwia cl^li 
regulacj^ wax1;o6cl wsisdlczynnlka i 



iS 



nika odchylania 
^mTfom ♦ 5V/om 
ImV/aoi, 2mV/om 




odchylania 



I 



wsp6arczyn* 





u 






ti 






i 



Uchyh dodatkowy wspolczynnika^ 
odchylania wywolany przez; 
czas ^aczenia przyrza^^ 
do »leci 










i 



-■ 

zmiany napi^cia zasilaj^cego 

o +t0^ 







zmiany temp*otocz©nia 







Makaymalne 






wejsciowe 



^ 55< / po 1 



t po 15aln/ 



4* 



\ 




^ o; 29 !</ c 



A 



Iowa/ 



ohffi 



I 



7 



4 



Wlestahilno^c polodenia ’ 

plamki : dagrrt d3ragaok3owsowy 



dry ft 



Saeroko^d pasma’. /-3dB/ 




/godz^ 






olE^u 15 miurn/ 




aprz<?ienie stalopr^^dowe 



OBk ^ 



15 M Hz 






n *i- 



■V. 



id 



opnzQtenie zmieimopr^dowe 



TOEDb ♦ 



MHs 




na:pe4itanla 



I ’ d 
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"V 



24 na /pray amplltudziw 

Impulsu 5 oni/ 
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Przerost impuleu pirostok^tnogo 
Zwls ustalony 



Scni2)il7 
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rc »i 5 Jstpon gg I 

1 
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« 

^1096 /pi?8y euoplltudzi® Impulsii 

f— • u 

li 

4 



4 3^ /po 1 min./ 
4 3OQ1XY 



. i 



+ €em 



Skiadowa r6wnoleg3:a 
Inipedancji wojdoioiroj 

Oddzlaiywanie wzajeame ml^dzy 
ukiadaml oacyloskopu : 

I wepdiczyiinik odeprzqzenla 

kanaiu A lub B od vmj^cla X 

¥- 

wspoiczyimlk odeprz^fienia 
j kaoia^u A lub B od wejdcia 
eyfJcWjizac ji 

Wspdlczyimik odsprz^zenla 
kanalow A i B rai^dzy sob^ 



1Mi2 ±2^ ; ^ 47pP 






> 80 ^ iO 



I 



» I 

1 



J 

^^00' ^0 ( sy^iwa/e S(jnchror}iZ<ic^ ^OVfp/ 



> ZO -10 






PaezeSuaix^cie czasowe mi^dzy 
kanalaml A i B 



V 



5 ris 



Rodzaje praoy wzmEicniacza 

v' 

i w Vorze Y : 

' CH A 






CH^^B 

ALT 







CHOP 






.1 



< 




ADB 







o kanal A 



Jf^l ko kana3:_B 



A i B przelqozane prze- 
mieiinie z cz^stotllwodcl^ 

ozasu 



I 




Kanai A 1 B praolfiCBan© prze- 
Bdenne z oztjatotllwosol^ okolo 

1 50 kBz 



1 ji - . 



>! /(utarj.ja iM n z „lJm" emt 
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algebra! czna sygnaldw 

aJtu A IB /+ -^ i 
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idwraoanle polaryzacji /w TcaAflym 
:an&le nieeale^e/ 
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ODCHriiANIE POZIOMO^ 



WspoloByimllc odchylanla 
x1 





ITchyb podstawowy wspolczyn* 
I nikdw odehylanla 

Uchyb dodatkowy wspoiozyn- 
nlkow odcbylania wywoiany 
przez: • ' 

Czae wi^czenia przyrz^- 
du do sled 







zraiana napi^cia zaaila- 
o o + 10^ 




zmian^ temp, otoczenia 






s 

I 

:Tf% ► 

w 







ii 



Maksymalne dopuszczalne napi^ 
cie wej^ciowe 

Kieatabilnoad poloienia plam- 
ki 

dcyf dlugookresowy 
I dryf krotkookreaowy 

j_22SroSoel^_Z^^_ 

Zwis ustalony 




kV 



I*!; 






f 

1 



j Minimalny 

t 

I Skiadowa rdwnolegia 
impodancji wejsciowe^ 

Wapdic zynnik 

we .16 



0,5V /cm 

5A1 ^ 



f 



i 35S 



/po 1 gddz*/ 



^ 5^ * po 15 min/ 

/°0 * . ■ 



+ 100V 7s2czytowa wartdsc ohwiloi 



-I 



I 



IMU 



; /godz . / 

1; /w ci^u 



1 5 min,/ 



0 ^ ’ ^ 2 
4 55^ '/po 1 min/ 






5 cm 



1M^?+ 2?^ ; < 55pF 




B 



> 10 :i0 












^V^Grutf. Xtotorr/^ m Tf z ,^m" #090 



iD 









■ 'JSt- ' 






i o hJ/' 

t-.-w ^ 








1 



I 



A* 







ITohyb podstawowy wspolczyii' 
alk6w czaeru 



od 0,1 us/cm do 0,5 s/cm 



od 20nfl/om do 0,1 s/cm 



X 1 



X 5 




0,1 us/om ■» 5mi 



'4 



10 mfi/cin + 0,5s/cm 



<• 10?$ 






Piynna regnlacja wspdiozyn- 
nlka czaau 



I 

Kiek^ibrowana* tTmo^liwia oi^gi^ 
regulacie wartoscl wspolczynnlka 



ml^dzy s^siedninii wartosci€ual 

#■ 

kalibrowanymi , 



tJchyby dodatkowe wspdiczyn- 
nlkdw czasu wywoiane przez: 



czas wk^czenia 




przyrz^du do sieci 


a 

4 5^ /po 1 godz,/ 

* 



zmian^ napl^cla 
zasila j^cego^ o +1 0^ 

, od wartoscl nornTnalne j 



4 5/^ /po 1 min, 1 po 15min,/ 



zmiane 



STABILIZACJA OBRAZU 





f 



4 0 , 15?6 a 



Zapewnia poprawns^ stabilizaoj^ 
obrasu dla przebiegdw parlodyoz* 
nyoh* Podstawa czasu stajs sl^ 
aa^bie^na prey braku odpowted* 
tarn svjsmaku mTna 



k 4 » 



t* 





L Zakrea cz^stotllwo^* 
J /cygnai; wewxic» ; 2om 

Uewn.i 0,2?pp / 



i 



stabllizaoji 






I wi fc CJB0(SiJ 




if 



J 



20T1b ♦ 10MH2 



wewn. 



5ia m^^g eimAl 4 
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A 



,“C 

■* •« 



• •J 



^ . • 
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■j® 'i 
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C, 
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♦ * 
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NORM 





J 



8 h 

Zapewnia po prawns stabilise obraau 
praeblagow partodyoBnyoh i nioperlodycznyo 
bralcu sygaalm ivyzwaiaj^cego podstawa 
czasiiikciy.6 56st /^enerowanao 



ZakoTes osqatotliwo^cl 
/aygnal: wewn. ; 2cra, 
«ewn, ; . Q^gyppZ 

Prog Btablllzaoji 






IV- p 



f « 






Prog^s ta billzacji 



wewn. ; 4 5nnn^ ge ifiii, ; X.gOmY 

Zapewnia poprawn?| etabill’zac^q obx 
nego sygnaiu telewizyjnego wyawal 

podstawy czaeu impulsaini synchwilzaoyj 
pola 




TV-L 



Pr6g* stabillzacji 



SLOPE +/- 






^ : 




Zape^vnia poprawn^ stabilozacjq obrazu 
zloionego* aygnalu telewlzyjnego przee 
wyzwalanie podstawy czaou impulsaini 
synchTOnizaeji linii, 

i 

wawn. : 4 2cm, eewn. : ^ 0,2Ypp 



Przy stabilizaoji obrazu AUTO i NORT/I pod- 
stawa czasu jest wyzwalema narastaj^cym 
’*+" lub opadajqcym zboezem przebiegu 
wyzwalaj^cGfla. Przy stabilizacji T7-P i 
TV-L umoiliwla stabilizaejq zloftonego ayg- 
nalu telewizyjnego o dodatniej polaryzaoji 
irapulsdw synchronizujqoych ”+"lub ujenmej 



ii_ II 



Przy stabilizac ji obrazu NORPJ,jmnotllwia 
plynn^ regulaojq- poziomu wyzws&a w zakres 
nie xm^ejazym nii: wewn.; 40mm, zewn. ;0,4V.j 



HOLDOPP 



s Wejscie zewnqtrznego 
' aygnalu stabilizacji 
obrazu 



Umoiliwia plynn^ regulaojq minimalnej war- 
todci odatqpu czasu miqdzy kolejjnymi wyzwo 
len iaml p od staw y czasu. 

Wapdlne z wejsciem toru odchylania pozio 
raego. Sprzqione zmienno-pr^dowoft 



I 

. ^ 'T IK v: 




MODULAC JA JASKRA WOS Cl 



Miniraalne napiqoie 
Ijwywo lu J ac e z auwaialnq 
mo dulee Jq j aekrawo dc i 

ysinueoidalne/ 



L 

'<>rat. '/.totorvia ijj n >/, MdO 



Q ten 



i5Vpp 



\ 



\ 



1 










Polarysao ja napl^el* 
ro z a 



^{aksymalne dopuBzczalne 
napdL^cle wejj^clowe 



Sprz^ienie 

Gniazdo wej^ciowe 



Rezystancja we^sciowa 
/dXa pr^du statego/ 




KALI BRA TOR 



Napi^cie 

Kszt^t 



wzorcowe : 



i? ji . 



Mta prostolc^tna 1 kHz o 
zacjl dodatniej z lini^ 
na potencjal o masy. 



polai^ 








Wartosc nomlnalna 
Uohyb roboczy 



0 , 5 Vpp 



Pr^d wzoroowy 
Ksztalt 




+15°4 + 30°C 
+ 5 °C ♦ + 40 °C 






tm 












^la proatok^txia .1 kHz 



Wartosc nomihalna 



TTchyb roboczy 







5 mApp 



i ± 2^ ta = + 1 5 °C + + 30 °C 
$+. 3 ^ ta=+ 5 °C 1. + 40 °C 



•“A 

5 j 



PARAMETRY ‘ R 02 NE 



? 

I. 

t 



TJchyb prostopadiosci przy 
odohyleniach oslowych 






^ + 2 



Rdinica fazy d 
■^^ oazisym 1 pozloi^yai przyc 

id odnleaienia 




regulaole 






* 






% 












Piynna raguXao ja ostroaci » 
jasnodol , as^flaatyemu , pod^wletle-f 

nla-skali. Ptynne obraoante " 
obrazu . 





Mas a 



vymiari' 



( 










C 







N. 

Ir> 



i 



I 



! I 

I I 



I 

(- 

1 

I 

I 



jest,ieo--0: 'Stwo ilDsiugi 



Wytwarzajiy poziora 



r 

I 

I 

JL 

I 

I 



Klasa I /ze stykiem ochronr.j’TS/ 
wg PN-76/T-06500 ark. 5 



j I zakiucet^ radioelektryoz- | 



1 nych. 



I 



N /ttorraalny/ wg PN-71 /B-06208 






Pob0r WmQf 



1 

1 <45VA 

I 





\7ARimKT 0 DRIEST Bin A 

1 



Tempera tura otoczeniii 
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Strou 




Wilgotnoac wE^lqdna 



45?’- r 53^ 



Cisnieale a'tmosf eryczne ■ 860mbar r lOSOmbar 

J - 

imm J- 

ZNAiaOHO^ra ’??AnU11Kl illACY 



'i-Giir: era tura oxoczenia 



■■Vil?otno3c wsgl^drja 



Cienienie atmos-feryczne 



+!>°a + +4'J°C 



20?^ -r QC^ 



801cE/m^ + lOfikl'f/ni' 



Pr?dko^6 powietrza 



Om/a 4 0,5m/B 



Zawartose piaslni i pyiu ' 
w povdetrzu • 



Zawartoic Goli v.’ powietrzxi! 

ZawartoiSc gazcw w powie- * 
trzu I 



pomi^s-lnie maia 



Zawartodc v/ody w pov/ietrsu 
Poloaenie i 

- -4 - - 

* 

7/entylacja ( 



do wo In e 



swobodna 






i7ibrac ;)e 



- r 



ZcJclacaj^ce pola elektry' 
czne i matCTietycsne 



poraijalnie maie 



i 



I t 

I Czas nagrzewania v/stQpnegc^ 



3Qmin. 



V ■ 








li 






suona il 1 




I 



3 . 1 . 




e 08 







Przed wl^czenlem osoyloskopu uiytkdwnlk powinien sprawdzid 



jakim 



przemieiLnym 



} 

toSci nomlnalnej 2207 i oz^stotllwo^cl 50Hz. Przyrzqd b^dais 
pracowal popramiie przy zmianadh napiijcia aiaci o od 

wartosci nominiilnej oraz zastosowaniu w bezpieczniku 
wkiadki topikowej WTA TN 25CtaiA/250T 



3 .'’ 






RiQkcje zewnQtrzntch elementow regulaoy.lnych 










POWER OR 



INTENSITY 



Przelqcznik umoiliwiajcioy wlqozenie 
napi^cia zasilaj^oego, Dolne polo&erde 
dswlgni odpovTiada wyl^czeniu napi^cla, 

4 

gome - wli^czeniUa 



Optyozny wskaznik wi^jCzenia napi^cia 
zasila jqcego.. 

Pokrqtio sluSi^oe do regulaoji jaano^ci 
obrazu na ekranie lampy oscyloskopowe j 




i 



, I i-2oe-oo-t 

FOCUS * Pokr^tlo s3:u5isic4 do regUlacji oetrosci obrazu 

* na ekranie lampyj oscylo’ekopowej, 

ASTIG • * Pokr^tio kory^3[^ce os’trosc obrazu na ekranie 

' lampy oscyloskoppwe j* Pokrt^tia FOCUS i ASTIG naleiy 
I ustawic r6wnocz€|^nle w polozeniu odpowiadaj^cym 
I optymalnej ostrosSci olbrazu. 

TRACE I Pokrqtlo siu&q-ee do obrao^nia calego obrazu na 

ROTATION I ekranie lampy oscyloskoptjtve j * 

4 __ 

. ------------ 

SCALE ILLUMi Pokr^tio slui^ce do regulac;]i poddwietlenia skali 

* I umieszczonej na ekranie lampy oscyloskopowe^* 

P 

mV/cm *- V/cnp Przel^czniki i wspdlosiowe z nimi pokr^tla sluz^ce 

do regulacji wspolczynnikow odchylania plonqwego 
V/ kanalach A i B /CUA i CHB/. ^rzela^cznik umo2iliwia 
' wybdr jednej z 12 kalibrowanych wartosci wspdlczyn- 

* nikdw odchylania. Pokretlo VAR umoillwia cie^gl^^ 

I regulac;)^ wartosci wspoiczynnika miqdzy s^siednimi 
, wartoBciami kalibrowanymip Skrajne polozenie tego 
pokrqtla przy obrocie w ld.erunku zgodnym z opisem 

* CAL odpowiada kalibracji przelc^cznika. 

wL *■ ^ ** 

I Dwa przel^czniki ]przyciskowe umo^iliwiaj^ce odwracanie 
I polaryzacji obrazow sygnalow przyioSonych do wejscia 
■ , kazdego z kanaldw odchylania pionowego. Pozycja wy- 
cisnl^ta przel^cznika - NORI»! odpov-riada polaryzacji^ 

' norraalne^ t.za.dodatnie napi^cie przyloione do wejscl 
’ torn powoduje odchylenie plai^i na ekranie do gdry. 

I Pozycja wcisni^ta przel?^cznika — ,^INV odpowiada pola- 
I ryzacHi odwrdconej. • , • . 

X ^ " 

AC - GNU - DC Dwa przel^cznlki umo^liwiajstce wybdr rodzaju 

( gprz^zenia wejscia wewn^trznego kasdego z kanalow 
j tom odchylania pionowego z gniazdem we;)sciowym na 

plycie czoiowej. 

AC * Gniazdo we j sc i owe pol^czone z wejscieni wev/n^trznym 

I kanalu przqz kondensator. 

GND , Wejscie wevmqtrzne kanalu odlqczone od gniazda 

wejsciov/ego i uziemiohe. _ 

DC * ' Gniazdo we j sc i owe pole^czone galwanicznie z wejsciem 

I v/ewnqtrznym kanalu. 

POSITION 1 • Pokri-tla sluA^ce do przesuwania 

I pionowyin obrazdw prsebiegdw przy3:o:&onych do d 
I kaiidego z kanalow torn ^odchylania pionowego. 
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Prael^cznlk przyclskowy fumoiliwlavj^cy wytor 
jednego z pi^ciu rodzajdw praoy toru odohylonia 

jdonowego. ' . . , 

Na ekronie oscyloskopu^ widoozny jest tylko obraz 
i\ prjBebiegu ptzylo&onego do wejscla kana2u A toxTi OQ- 
i ^ chylania piotiowego. ' 

a ekranie oscyloslcopia widoczne obrazy przebiegow 
rzyiofionych do obu wejsd kanaldw torn odchylania 
ionowego dzi^ki przelt^czaniu kanaldw A i B z czq- 
Stotliwoscl^ powtaraanla podsta^ czaau. 

Ha ekranie oscyloskopu Widoczne *bj^ obrazy pisebiegd 
przyioSonych do obu wejsd kanakow toru odchylania 
pionowego* dzi^ki przelsiozaniu kanalow A i B z ozQsto 

tl'iwbeciqi okolo 1 50kHz., 

^ ** 

ADD .r Na ekranie oecyloskopu v/idoczny Jest obraz sumy al- 

gebraicznej przebiegow przyio5;onych do obu we 3 sc 
* kanalow torn odchylania plonov/ego.. "V zaleinosci od 
' poloienia przel^cznikcw NCRIi-IJiV w obu kanaiach 
' Dtog^ bye realizowane nast^pujE^ce kombinaej^; 
t A+B, A-B| -A+B, -A-B* 



CHOP 



?r 



CHB 



Ha ekranie oscyloskopu wldoczny 363"^ tylkb obraz ^ 

* przebiegu przyiopionegc do v/ejscia kanaiu a toru - \ 

* ouchylania pionowego. 



I 

I 

I 

i 



^ ^ 1^^ 

TRIG SOUKCS I jrrzeliicznik prsycislfovor xu^ozliwia;i^loy wybor zrooi^g 

I sygrialu wy 9 »vala 3 ^cego podstaw^ czasu Iud realizacjf^ 

I 

* Sygnal v/yzwalaj^cy pobierany jest z kanaiu A toru 






odchylaiiiw poziomego sygnalem zewn^trznsrm. 



CRA 



* odchylania pionowego. ^ 



CHB 



EXT 



} 



Sygnal Yryzvralaj^cy pobierany jest z kanaiu B toru 
odchylania pionowego. 

Sygnal wyzwalaj^cy nalezy przylozyd do griiasda 
wejbciowego na plycie czolowej oznaozonego X OK 



I TKIG iRPuT. 



4 4 



X 



na 






TRIG MODE 



I 

t 



I 

I 



i AUTO 

e 

i 

I 




hORiil 



I 

I 

I 

U 

I 

I 

I 

I 

t 



Oochylanie poziome realizowane jest sygnalem 
zewn^trznym przylo^onym do g^azda wejsciowego 
plycie czolovrej oznaezanego X OR Tnxu- xiirux. 

4 

Przel^cznik przyciakov/y umoSliwiajEicy wybor 
sposobu v/yzwaOLania podstawy czasu- 

Wyzwalania autoraatyezne . Zapewnia. popra^vnE^ 
bilizaeje obrazu przebiegow periodycznych. Podstawa 
czasu staje si^ gaiaobie^na przy broltu odpowieaniego 

s;ygnalu wyzwala js^cego. „ „ _ . ^ _ 

^■yawalanie nonualnec Zapewnia atabilr^acjtj 

obrazu przebieg6w periodycznych 1. 

Przy braku sygnalu wyzwalaj^cego poastawa czasu nle 
jest generowana; '■ ‘ ______ 



k * 




apemnla poprawnq stabillzaoje obrazu 
zioSonego sygnalu telewlzy jnego' przez 
wyzw^anie podetawy ozasu Impulsaml 
synohronlzaoyjnymi pola /ramkl/ wydzie 
lanyrai wevm^trz osoyloskopu. 



n I n 



ft_ n 



X filAGNIFIER 



Zapewnia poprawnj^ stabllizac je obrazu" 
ziozonego oygna3:u telewizy;jnego urzez 
Y^zwalanie, podstawy czasu Irapulsanil 

sychronlzacyjnymi linii vjydziQlanyjal 
wewn^trz oscyloskopu. ‘ 

PrzeJ^oznik przyciskoi^-/ ktory umoillwia" 
wybc^r polaryzacji przebiegu wyzwalajacego 
podstawy czasu. /Polaryzacja okredlana 
j 0 st na wejsciach oscyloskopu/^: . - 

AUTO, I'TOEM i TV-L, TV-F 



Podstawa czasu 
wyzwaiana narasta;]q 
cym zboczeTn prze- 
biegu wyzwala^l^^cego 



t 

I 

I 



Podstawa czasu ;vyzwa< 
lana opadaj^cym 
zboczem przebiegu 
wy zv/al a j ^c eg 0 , 



I 

I 

I 

I 

1 



Iifapulsy syuchroni- 
zujc^ce V7 zioSonym 
sygnale televfizyj- 
nym polaryza- 

dodatnis^. 

Impulsy synchro ni' 
zujq.ce w zioionym 
sygnale televfizyj- 
nym majq polaryza* 
cj? ujenmq. ■ 




Przelqcznik przyciskowy powodujqcy skokowq 
zmian^ czuloici toru odchylania pozioraego. 



X1 




^spoiczynnik odchylania pozlomego wynos^ 
Q,5V/cm a wspolczynnikl czasu przyjmuj^ * 
v/artosci zgodne a opiseui na piycie czolowej 



X5 



Wspol-cayniiik odchylania pozlomego wynoai 
0,1V/cra a wspdlczynniki czasu przyjmujq 
wartosci pi^ciokrotnie raniejsze ni:^; to 
v/ynikaloby z.opisu wokdl przelqcziiilka 
wspolczynnikcw' czasu. 






s/cm - ms /cm 
- us /cm 









Przelqcznik i wepolosiowe a nira pokir^tlo 
sluzqce do regulacji v/spolczynnika ozasu 
podstavvy czasu. Przelqcznik umo^liwia^ f 
wybor jedne j .z - 21 ~kalihrajffanyah- wartoscii 
wspdlczynnikdw czasu. Ptokr^tla VAJi umo-t 
zliwia ciqgiq regulaoj«; wartosci wspcl- 
cz5Tinika rai<5dzy sqsiedniml wartosciami : 

kalibrowanyrnl . Skrajne poloSenie tego 
pokrqtla przy obrocie vy kieminku zgodnym 
z opisem GAL odpowiada kalibracji, prze- 

Iqczjiika. 






^ ts 




4 



\ 

\ h2oa-ooi 

Snru— i6 ! air. 

! ' PoKr-tlo siuai^ce do ^ef^ulacji ** 

»,ji£iY,alanla poacaas ataMllzac.1i : ITOflM* 

I I TV-L. . 

» ROLDOFf’ t Polcr«3t3:o sluiqoe do regulacji udnXiu^xLne^ 

I I wartosci odst^pu ozaou mi^dzy kolejjnyrni 

I I wyawolenlami podstawy ctabu, iukr.-fciuC to 

, , urao±liwla przeprowaufcenle korekty etaui- 

I lisacjl obraza na ekranie* 

I rOSITI01T’“ ^ * •Vapo3'ogiowQ pokr< 5 tla glujiaco do przesuwaala 

' FINE I obrazu na ekranie lampy oscyloskopowe j 

j I w kierunku pozlomyia, Pokr^tlo PINE raa 

, , mniejszy zakreo regoilacjl i pozv^^a na 

precyzyjne ustawienle obrazu. 

I _ __ _ _ f 
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jifoM t 7 1 Str. 8 B 



3 * 4 . 



Na plyolt oailowej oaoyloskopu «naj4nj^ bIq -^ray gnlaada 
wejdolowe ty]j>u fiUO* tot . . 



CHA 1KP0H 



CHB INPITT' 

B 

♦ 

X OR TRIO 



- gtilaato wajdoiawa konatn A toru 
dAchylanla plonowAgo, 

- gnlaado wejdolowe kaaaH B toru 

odeliylanla plonowigOf ' ^ 

- wapdlna^'gnlazdo wajAoloirB toru odohy- 
la^a poBlomago 1 synohironlzacji pod- 
ataiiy ezaau 



Na piycle tylnaj OBoyloahopu taajduje si^ gniaedo we^dolow®/ 
typu BNC dla aygnalu modulao^l Jaskrawodol obratu oBnacaon®^ 

f ' * * ^ 

Z Axis* 

/ 

■ . ' - / 

ratora z 

Ha piyole OBd^owoj oaoyloskopu snajduaj si? apaojalnyi Baoiak 
wyjdolowy kalibratora ozuaeBony Ji, . oraz przeitdd w pbataell 

j - -rl- 

setywnaj ramkl oznaozaaa^ ^ gmA, przaal ktdrf^ plynle pr^d 
wzoroowy. Klemnok atraalkl wflfeaeuje kierunak preapiyini prqd^ 

3a 5- Kalibn^oja iwrpdtcBTnnlk^ir ddchylanla plbnowgo; 

■ 

♦ 

Bo kallbraojl wap63:o2ynJillc6w odokjlania ploaowege a3;T;f£^ 
dwa pokr^t3:a GATH /pod drubokre^t/ oddzlolna dla kaftdogo 
kanalu, doat^pno na piyole csolowoj oacyloakopu# 
leh rozmleazozonle lluatru^a rya« 1* 
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n 








i 



w podcoataiti k*llbr*ir«uya. 

D* W 3 <ela k«UDp,wwi*g. kwaiti prgyi.iyrf pr«*M«g « 
1 rtgalnj^e odpowiednlm pokr^tlam uatawld odohyl«al* 

•kranltt lia wartoiSd nomlnalii^^* 




«eor««w3r 

• na 




_ " ■ ■ If nn ^ TJgB 3 .»inagQ 

Do kallbroejl W8p6ic*ynnlfc<5w odohylanlo pezloa.go 0lu4y 

^kr««o /p,a Srubokr?t/ aost?pno « prawgo boku przyrz^u 
bez zaejmowanla obudowy. j«go poloioni* llnstrnjo ry«. g. 



V colu przoprojmdrsnia kallbracjl wileiy przel^eznlk 
X MAOHIKtER ustanld, w poioAonlu x1 • 

Do wejdela X OR TRIO INPTTT praylo^jd praobleg ‘irzorcowy 

i reguluj^o pokr^tlom kallbruj^oym ustawld odohylanlo na 
ekranle na wartodd nomlnaln^. 



Osoyleskop 05-350 tnoie pracowad w dowolnym poloAenlu, 
jego konstrokcja mechanic ana nmoftllwla prayjmowanlo podezas 
praey trzeoh zaeadnlczych pozyc;Jl pokasaayoh na rye. 3, 




□b 




1^? 



o 




rys. 2. 




I 




Ry«- 3i 

UBtai7leni« w poloienlu rqczkl ora* aretaej^ tBg« 



» * ^ ‘ ‘*h^^ - ^ A S' 

1 V > i ^ ‘ ^ i ‘ 

^ ‘iV * - V • — ^ 









J iT 4 



7 f * 

f V --r 









SffQ»a 19 



peSio&e&la naieiy praeprawadzld w nast^puj^cy opasd'b: 



deiaa^c galkl r^oeki w spoBdli pokaaamy na rya. 4 pawoduj^e 
ztjU4«nl® leh do oBcyloskopu, SpOTTOdnJo to odaretowanlo 
poloftenla r^cakl. ISTast^pnle utraynmj^c nacisk ustawld r^zk^ 
w i^danym po9:o4enlti. Zwolnld naelsk 1 obraoaj^e r^ozk% vr nlo- 
nlelklm zakroBie spowodewad rezBiml^dle sIq galok r^cBkl do 
pzycji odpowiadaj^eej awtaoji* 
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/ 
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f-20Q~00'f 



■vr 












" ^ 



Aby ad j4<$ B>r*M, -Slitru 1 padw^ki a dt»u« 

akajiaw* J aal eiy , d alaa^ 4 rilidcf waWi atcNdai liui^ *i 
T»J w it^ddl) paltiiiBW na rya. 5. as da ayavai^eia 1 
y*®kl a adpanledaiah aaeaacdw w »>«■•<• 
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Rya. 5 

R* wy.j^ciu ramkl wy^^d plytlcl flltru 1 akall. 



IT W A G A: 



Piytek filtru 1 skall nle wolna 
anl piynsunl Avykenanyml na basic 
mycie w latnlej wodsle s mydlenia 



prsemywad 

alkcbelUa 



alkahclem 
Zaleca si<^' 



9. Zdclmawajilc abudawy z ascylaakaxiu 
Aby sdjc^d abudawi^ s przyrs^du aale£y 
pekasans na rye. 6. icacuj^ee nddkl z 



wykr^cid ostery wkr^ty 
tylu prayrs^du. 
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Rys.6 








F 









t-Sfi 
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l' 208 -OO-t 

I 0 5 



} 



To o(Jd?clu n6t^k zem^ do tylu obudow? k prifrg^du 

Podezaa Bsuwania obudowy n^e wolno trayiaad 3 

kr^tia na piyoie' czoiowej. 1 



I i 




Z^ada dzl^a 



iimim 




I • 






Zasad$ dzialania odcyloskopu OS 350 lluatam^e 
orae sohematy iSeowe- praedetawittna w p.gj KatJ^mrWokoM^prMa. 



Hi 




OP 



k we.l^clQwy 



blokowym 

naawl® i numorze’ kolejjnym 

t^puj^ee funkc4e: *’ ■ ! 

^ wZ - 7 "'^^ 

» ■ ■ I 



> ^ 






5. 



V-I 



napi^oia wejficlowego dla wsp 6 ioz 5 ^k 6 w 
od^kylania pionowego 20mV/oa ♦ 5V/om | . . ' ^ 

SsteiiPtise wzmocnianien] 



w 



Q 



i dla raallzac;)! wapdlcaynnl 



odchylanla 1, 2, 5 mV/om. 

«^W $P 0 |^ u<w'q MWne#.w«^ LorKJ-o , J 

I j? i 1 6 ^ .Prgedwzmacniacg I ; z <|*j4xdtir> 



6n 



CWO-DC/ 

- Reallzujc impedanoj^ we^^clowi^ katnalu 

^ M. 

plynn^ ragulac^^ wspdlcssjrnnlkdw odchylanla 



Bmlanla Bamoonlenle do raallzaoji wspdleaynnllcdw odchylanl 
I f 2 , 5 iinV/om. 
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•r '/* 



n* C * 
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C£' 



Uoeiliifia kalibraoj^ wemocnlenlavlcanalB 
Wytwarza eygneiar-Bynohronizao Ji wawn^trinoj 

• Umofeliwia praesuw plonowy obrazu 

- Zawlera elementy elektronioznago przal^snika kanaldw 

- Umo411wla odwrac\anie polaiyeacdi sygnaiu * 





J 



Wzmae 



aez 



doio 



I f 






i. 






V 



plytkami odchylanla 




kanal 



r. 



rujo greol^cz^kaml flektronicanyml' kdaaaidir zna^duj^cyml 

• 1 ? W (-y 1 (jj 



Wamapnlaez ■j nchjonl 



h 






^ Raallzuje dtii^ Impedanoj^ weJdoloWEi 

^amacala sygnaiy aynchronizacjl zewn^tranoj 1 wewn^trano{J 





Tiexewizyonoa^Wmpu#*y »i,h«I>wxW 







O 1j - 



/H 







^ , 
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I 






h^08-004j 




Impuleatj^ tor 

- ZaBienla sygnal S3nnolWGni2u;J^cy n 
do wyzwalania podstawy czasu • 



i 

I* 

0! 






. srytwarza impulsy znonnalizowana przy braku sygnalu synchro 
nlzu jqo ego / eyncltroni aao ja AITTO / 

- Uinomwla regulacj^ poeiomu Tiyzwalanla /synchronizac ja 

NORM, Tv-L i ^v'-P/. 

12, Generator 




1 






Genipuje podstawq czasu 

Umoi&llwla piyimq regulacj^ wspdiczynnikdw czasu 

Umo^liiTia regulacj? czasu martwego ml?dzy kolejnyni wyzwo 
leniaml podstawy czasu. 

fc ^ - 

Steruje ukiadem wygaszanla 16 
Przei^cznik Rip» 

- TTmoAliwia znilan'? skokow^ wapolczynnlkow 

- Umozliwia skokowq zmian^ czasu martwego 
na sygnai wyzwala;J^cy podstaw<j czasu/. 

V 

14 Przedwzmacnlacz X 

- Umozliwia kalibracj^ czulosci toru X 

- Reallzuje zmiau^ wspoiozynnikow odchyla 
i ekspansj^ podstawy czasu x1 , x5 

- Reallzuje przesuw poziomy. 



ozasu 

/czasu niewra^iliwciol 



poziomego 



1 5 V/zmacnlacz v/y.isciowy X 

- Steruje piytk^i odchylania poziomego lampy oscyloskopowe j 



1 Oj \ 



ut^rud 






■a Oeneratoj? slekanla 






wytwarza napi^cie siekajf^ce, steruj^ce ukiad 
wygassania przy pracy siekanej toru Y (CH(Jt') 

- Uklad wygaszania wygasza obraz na ekranie lampy na czas 
powrotu podstawy czasu 1 na czas przel^ozania kanalow 

' w torze y. 

m 

- Dostarcza sygnalu przel^czaj^cego ukladawi sterovTanirf prze- 
1 ^c ^iilka kanai 6 w * 9 



— V 



' IX gaai^oz -ffav. ^lay 

- Dostarcza atabilizawanych napi^c zasilaj^cych +127 1 -127 
*" Reallzuje ogranlczenle prq.du zwarcia zasilaczy# 

18 



% ^ 



Zaallaoz +1207 






J" Doatarcza ata bll lzowane naplqcle zaallajace +I207t. 





4 • - 



5 



^0$ 



ncixj.su JO ogj:anicz«nj.e pr^du zwarcia b ogranie 
wydzielanej i? tranzystorze fitabiliauj^cynj. 




- Dostarcsa napi^oia znlenne do zaallaozy 17 } , /^q 

.i DostawBa Bapl?cia iarzenia do laopy oseyloskopowel ’ ' 

- TJhio41*wla smiane wai*tfi»5r»< 



\ 



Saallacz 



- c«,uuxxizowane napi^cle -935V do zazllanla lam 
osoyloekopowe . 

1 Vytwarza napl^ole przyspleszaj^ce +3kV do zasilaiUsi la 
oscyloskopowe j 

- Uaoellwla rogulaeje: ostrofiol. astygaatyfimp i Jaano^el 
obrazu. 



- 






Dinoillwia eewn^trsnq modulaej? jaskrawodol obrasu. 
UmoAlliHa obracanie obrazu. 




W przypadlcu stwierdzenla uozkodzenla oscyioskopu nalezy 

/w oparclu 0 opl« zasady dzlaianla zawarby w p .4 oraz w oparciu 

0 sehoraaty ideowe 1 zawarte w nlch Informacje dodatkowe/ 

uatalld prsyezyn^ uszkodzenia oraz mun^6 1 wynlkle z tego 
ekutki . 



[ ii 



Po naprawle przyrc^d nalo4y poddad kontroli 1 Jewell oka4e sl^ 
to konieczno przeprowadzlc atW> Joule oscyloskopu* 

U W A CJ At Po zdjqciu oslony o8cylosko|tu stajq sIq doet^pne 



3 



;naJduJ^co sl^ pod napi^ciem 0 wartosoi niebozpleozno J 
a. Naie4y zatem zaohowac ezezegdln^ oatrei^nodd w OBaale 
. przbd naprawq. zapoznac al^ z rezmioszczenloiD peszcze- 
oklad^ jak rdwiilof zwrd^d- szcz«g'^lJi% iiwag^ na roaalo- 
! punktdw znajd'ujacyeh ale pod naplodleni Tiiozbeapl^czaym 



.trojenie 



Podczaa etrojenla • 







® wartodci 

220V, - j. Strojonie muol obojraowad im^yafcklo wyndo 

^one w tym punkcie ozynno 

^^®3noic czynnoBoi poelana byd zgodna z podanym 



lUlUOU-L UJC 

^o|?rdeszazenl« . wovm^trznych olementdw regulacyj: 

P'^^arewyoh ^e.rya, 7, 8 1 9. . . 



nlSoJ o^aen. 
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T4^3 ] 






□ T9A0A 



D TP4Q^ 



RV 
406 



4f6 

Q 



427 

□ 

4U 

□ 



TP 

402 
□ 0)Tp 

40t 
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Ry5. 9 • 

» 

« ' 

\ 







f/.ia lin 77^ 



!» 



Dm** mtl 









I 







h20S001 

stroor ^7*i^ifrfl7 

^ ^ ^ 



Strojenla aeoyiOBKopn OS-350 naleiy pr8«pro«»4*ie z zaohowmleiB 

ostroino^ol Jak w p.5. 

i 

6.1. TTatawlealft naplgc zaallajaorch + 127. 4 .-j?fW 

Dol^czyd woltomlBre do odpoTflednlch punktow /k®iie6wek 
lutovmtczrcli na piytkach *rukowanyoU/ i ir^culuijac ndpi^viiedi-iip 
otenc^ometrem uetawic if»<^ane wartq4ci napi^d. Kamery konodwek. 
potBnojoraetrdw orae warto4ol napl^d podaje tabllca 2. 

Tablioa 2 



Napi^cie iTolerajieja 



Kodcdwka j Kodcdwka * Poteno jonietr 

pod naplfjciem , raasy ' regulacyjny 



+ 12 V 



I z. 



+ 25mV 



I 



416 



RV 402 



- 12 7 



I X 



+ 25mV 



+ 120V I +500raV 



427 



458 



I . 



. L 



416 



I 416 

. I. . . 



I 



RV 403 



RV 401 



I 



V 



r 



а. '!. gotawri.«njlo naplc<< , 

IV,krQtio IJITEWsm obroold do ^ 

do ruohu vr«kaz> 5 „ek Bogawi. ^ » 

б , 2 . 2 . rotonojoraotry RV 406 obr« 5 oi,< ^ 

do niohu wslcaz^wek esgara. * 

6 , 2 . 3 . 



f' 20 B ' Q{ 



jitfLiBa 2 



$11 






Punlpr"pj.g 



'-935 V + 2V 




6.2,4. 



6.2.5. 



Kr«oac RV d04 ustawld w 
woia^dont Kxsy. liapi^ole n,i«zy^ -df . 

stanojl wevni<;tr 3 „e 3 nle mnlojazo, „i !"!?*"' ° 

js^oj nift 10 MOhra 

Pokr^tlo IRmsm obrc-old do oporu „ ki» J 
s ruehera wakaa< 5 w«k ssagara, ®^inlcu egodnym 

,”.r 

403 i TP 404 r 6 vi^ Oii\J 

w a g ar Punkty TP 403 i jp 
potonojala - 935V wagl^sJem masy/. 




sy punlctaml 




snajduj^ jjji 




6.2.7. 



«ti- 



6 „ 2 . 6 . Pokr,«em INTENSITY zmnlojozyd J„„o 6 d obr.su na ekr«a. 

do optynialnej. o«raTu« 

Do wej^ou. toru Y prayloiyd napl^oio slnuaoidalno « c 
wojJcl lOOkFta m do wejdcla toru X 0 oe^stotliwodoi 
^raplltudy (iobrad tak, by rosdwlotlona pole mlalo ^rymlary 
lOOmm w IcierunJcu poslomyia 1 80 mm w Icierunlcu plonoivym. 
I^eGuluJf^o RV 409 do pro wad zi 6 zniekostaloenla geomotryczne 
obrasu /beoekowate lub poduazkovrate/ do ralnlrauni. Cbwlednia 
obrauu wlnna mlei^old si^ ml^dsy dwoma ifspdloalowyrai pros to 
■cr^toml 0 wyjnlaraeh: lOOxSQmra 1 90 x 78 mta /rye. fO/. 



f 





10 



'.'*1 






, 



■f 



j , 




f 



1 













+0, 5007. 



P0IS4.&fOW0 i*- Atn « n » 

wy^^ciowy* kmlibrnf' ^ 

tora napiqaia ati^ 



P«akty TP 401 1 TP 402; 




6.4. Hefgiilao 

6.4.1. Ufitawlenie przali|08nlk6w; 

TRIO SOURCS: r 

. • X MAGNIFIER: 

6.4.2. Do TOj^cla x‘oR TRIO IimJT doprowad-i^ „ , , 

o dowolBoJ ci^sto-mw.dci E prisdslo- * ®“l»nn« 

metreo RV209 uatartd dl«.oW «8^«39<i p.t.nej.- 

■ rcwB, icKtan,. 

i.4.3..^l^rEel,MBik x MAGHIHER Bmlenld pa p.lo4.ni, x 5, 

.4.4i^^j^3^«ia X OR TRIO IRHTt doprowadaid p.pd,„i. 

jajc w p. 6.4.2. • wartodcl Blqi^SBeyatowj IV + O « 

^ ^ R«guluJ,c RV208 uata*ld dlugo«-liaii rcy,^^ ,‘oca, 

Rpglt ltcia attto aat..,^ _ 

*" * ■ '■ •*' " ®i*w tfgaau. 



-ii 



6.5.1. Oatawienle przel^cznikcw: 




TRIG MODE: 
’TRIO SOtJRCE: 



AUTO 

EXT 






6.5.2. Do punkrtu ‘pomlarowoga TP201 doJacayf sond$ RC oacyloatopu 

pomiarowego . Reguluji^e R7206 doproundaic do rdwaosel 
p6iolcros6w w przeblegu jTall proatok^taoj '•ddooBnych na 

ekranio oacjloakopu pomiarowoso. 

e. c • ' ^ ' 

^galacda o2u3:odcl 
°*6.1. Ustawi'cnie praelqcanik^'j 



TRIG MODS: 

« 

trio SOURCE: 




EXT 




^•6,2. Roguluj^e RV201 uat aW w p* TP2& napl^ole +0,457 +Ui 057 

c ^ i :<L 



^'•7. Patawiani » 



tplltndy 

prael^osnlk 

« 

auto] 



ext/ + 



TRIO MODE: 

TRIO SOURCE: 

X MAOKIPIER: x ir • 

a/ca-^ma/om-ua/cm! Ima 



f } 



I * 



•? 




I 





6.7.2. Polcr?t3raiBl H3ITI0N J H^. 

tr iro&kvL ekranu. ^ 









6 .7* ^ 



6. 7» ^ 



Poicr«tl«» K)Sm0H»* natawtd p..e«,k li»i , 

oea»u„A na lawym akraju akall /lya. P«<l«taay 

Reguluj^c RV205 ustawid 

/ J.1H11 ‘D«dMt«w* 

T^wte^ 10ora /rys. 

Pakr^tlam IK)3ITI{ 

, a.w. . 1ca /rye. 

6.7.6. KeguluJ^o CT305 viyaiyxiyC llnlij poa,t««y o.m„ ab" 

/rys. lld/ // ' 
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it 



6.7 



om 
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|. =5 
























. , \ 












■ — ^ 
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r V 
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1 '■ 










’ 




























































B 
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L _ 
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— : 
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1 =« 


























r, - ■* j: 




























--i 



















iT' 








Ryf 



It 



!sfeto3raa|a wapo^e ^jfpp^^f^ » 

tiBtawtania 

TRIO mode : 1?0RW 

^HlO SOURCE: GH A 

X MAOHlFIEa: x 1 





J 



^ • |l J 









8.2 



w poloiealu kalibrowanya. *Tnimc 




e.? 



!.4. 



Do wsjsoia kaaalu A doprowadzli „an< < 

0 taklej wartoacl. by BapUtuda ^naoznikd,, czaau 

, . i--uT:uaa obpQzu wynosila ? • 



-->.>.wxoanimi elementami a 

:3 podsialksi na ekranie ./rys, 12/ 
Podczas reguaaodi bl?dy wyat^puj' « 
centyiaetrae akali moina ponin=ic 






? cm. 



V 



w 



Plerwszym i ostatnlm 




Rys. 12. 

Tablica 3 podaje wartosci okresu T znacznikdw czasu i jego 
tolerancji® A Tj ustawienle przel^^cznika g/cm-ms/cm-us/cm 

oras element regulacyjny. 



Tablica 3 



‘ I 

- - w 

Of Sms' 

. I. 

50us * 

L 

I 
t 



' ' i } 

A T , s/cm-ma/cm-us/cn] 



- - - 4 

± 0 , 5 ?^ ' 

^ ^ ^ X 

A 

+ 0 , 5 '^ ' 

r _ - 1 

5ub ' +0,5)t ' 



0, 5tne/om 

50us/oin 

5 us/cra 



» H 
I 
I 
I 
I 

” 1 
I 

i 

I 

_ J 



Element 

regulacyjny 

■RV 205 

C 254 
C 252 



“ I 

_ t 
I 
I 
I 



I 

t 

t 




1 



A 






<ios - oifj 



6.9 



kaliw^ _ 

ka e/oa-ae/om-fXB/oJ,^ I»s«>8taiyoh Bozyola » 

a kanairri. . , »>.?yoiaeh 

Symeti^Baoj, kanaiu B tom T r>^ 

sposob tenaluA. BarM»f»®?®P«wadaa b1» . 

regulaoyjnyoh dla kanaiu®®!^^^ waano 
. Uetavdenis przel^eznlkdw: aia ka,^ 

TRIG MODE: AUTO 

AC-GND-DC: 'UND 

T/cro-m7/oni:' lOmV/em 



6.9*1 



ow 



6. 9«?2 . 

* 

6.9* 3* 



• Pionowego 



Potencjometry RV 2iyRvi2i/ Pv /n 

ustawlc w poiozenlu ^rodkowym, ^ Rv25/Rv 125 / 

6^9.4. Do imnktu 37/137/ dn>^t^^^A * ^ . 

Dotykaj^o do masy drug! konilo^JrlewdS , 

ekranie przeroieszczanie sle llTiii obserwowad na 

av2, /.v,2,/ .U“pi.S.*Ss.sn;,««" 

6»9.5. amenlaj^c attenuatoram OBulo^d -r ifv,vi. 

zaobaerwowad efekt przemleszozenia^iriiBi?®^ ^ 
Raguluj^ RV25 /RV125/ zUkvrido^d len efSk^^ ^ 

^ntj ozul^ori^®^ replacji ,.zmocnlen^a przy uata- 

ReguluJ^c RV23 /RV 125/ zlikwidowad ten efekt. 

5 punktoiv 6.9.4.; 6.9.5.; 6.9.6. powtdrzyc az do 
uzysKania jak najmniejszego przemieszczenla si? linii 

podstawy czasu przy zmianach pozycji attenuatora i zmlanach 
poiozenia pokr^tla plynnej regulacji wzioocnienia. 

^pgipe naac.ia t3:umlk6w we.l^clowyoh kona^dw A i B toru Y. 

°*1 0.1 *Ustav?idnie przei^cznikow: : 

TRIG MODE: AUTO 

TRIG SOURCE: CH A /CH B/ 

3 / cm-iaa /cra-Aie /cm : 0 , 2ms /cm 
VERT MODE: CH A /CH B/ . 

AC-GND-DC; DC 
ROHM-I FV" : NORM 



6.9.7. 



•^0.2. Do wejscia kanaiu A /B/ doprowadzid napl^cie ^ postacl 
fall prostok^tnej 0 cz<?ptotliwodci 1kHz 1 
daj^ce.j vjysokosc obrazu rdwn^ okoio 6cm, wa P 
Pozycjach przei^cznika 7/onkrmV/cm koapensowac 

rSitul 11 -4 rir» a 1 dmon+amt iindailVTIDi W. tablicy 4# 



daielniki 



Tablica 4 



I 




Przobieg skoTnpensowany pokazano na rye. 13 . lini^ ' 

Lini^ prserywan^ pokazano przeblegi odpovdadaj^cft zlemu 
ekampenoowanlu dzielnikdw. 



I 








■ ^l\T? pr.ylo*y<S do * 

NapiQcis Jak w p. 6.10.-^. V zioftony * r..wno- 

/B/ poprzea atandarysator ^ tryraei^ o poje- 

legle p«a:t\ozonych : rezyatora ^ 

dnodci Ca strojonad zakraaie 



^• 10 . 3 . 



i 




D 



,10*4. 



Na posBcaegiinyoh pozyojaeh przaJ:«n«,u , 

korapensowad dzleiniki tisguluLo -i 
w taWlcy 5 '. . _ ^ ^*“*’'**®l padany,^ 

i 

Tablloa 
* T/em — raV/om 



t 

t 



1 0m7/cin 
2 OmV /cm 



I 

' 50mV/cm 

’9t1V/om 
I 1 V/ cm 



6.10,5, Powtorzyd czynnodci wg pp: 




, 6,10.3, 6,10o4 



6111. Kallbracia ogu3:odGi kAnajrdw A 1 B torn Y . 

6.11.1, TJotawlenie przel^cznikdw; 

jak w p. 6.10.1 . 

6.11.2, Pokr^tia plynnoj regulacjl wspdlcayiinlkdw 

pionowego ustawld w poloieniu kalibromuma 



v^ 

^lf 



6.11 .4 



Potenc jometr RV62 GAIN /w kanal# A/ uatawid tt ^rodkowyn’"^ 
po3:o£enlu. 

■ 

Do wejsoia kajialu A /B/ doprowadzie napl^cie w poetaoi 
Tali piraatak^tne^ o ez^statliwodoi IkHs i amplltudzie 
wg tabllcy 6. Ka poazezegdlnyoh pozyojach kallbrawad 
czuiodd oa/eyloskepu ustawlaj^s wyeokosd rdwn£| 

5,0 cffl reg^luj^c odpowiadniml patettcJom«traai. KallbraoJ^ 

rozpoozad od karu^u A. 



Tab lie a 6 



t Przelacznik NaplQcle 
t V/cm-raV/cm I v^Jdeiawo 

•I lOmV/cin * gOiaVpp+0 , 5?^- 
« 2m7/cin ’ 1 0mVpp+0 , 5/'^’ 



” _ - -4- 



( 





KT 162 - GAIN w kaiiala B 










Korekcj, oharakterj^stm,e*^8totU™fioW3 

a irriTwa "1 X 



prostolc^tnego o czasie narastania 4 3n8. czasie trwanla \ 

> 50ns i amplttudaie daj^^cej 5 cm odchylenla, Przy pokr^tla ♦ 
piyimej regulacji wspdlozynnikow odchylania w pojoieniu I 
kalibrowanym, na pozycji lOnV/cm regulu3^^^^fSf^i23/ I 

doprowadzic ksztait odpowiedzi na ekranie do zgodnego 
z 'wymagani ami /czas iiai*as*tania 4 24 nsj przeros'ty Impulsu 
mniejsze od 10^/ przy jak najmnie jszych przerostach. 

Kale^y (J^zyc do uzyskania jednakowej odpowiedzi w obu 
kanalacb, 

Nast^pnie na pozycji 2mV/cm doprowadzic kgztalt odpowiedzi 
do zgodnego z wymaganiami i podobnego do ksztaitu odpowiedzi 

na poZc 10raV/cm, 

W tym celu nalezy dobrac kondensator C24 /C124/. 



w zakresle gomo^ cz^dci paama przenosaenla dla roinyoh 
wartosci wsp61caynnika odohylanla. w tym oelu do weiicl 
oeoyloskopu nalaiy pray^sfyd aapi,cl8 w poatacl impulsa 



a dla roinyoh 
elu do we;^6cia 




0, eleacntow 



8.1<i 



svflto 



R 1 


MI»T-0,25W 


- 


51 - 


3 % 


R2 


JffiT- 0 , 25 W 


- 


1lt - 


5 % 


R3 


. Aa’-j‘-o,25nr 


- 


988k - 


O.S‘4 


R4 


RMG-0,25ff 


- 


IQ.Ik - 




R5 


AT-P-Of2fe?7 


- 


898k - 


0.53J 


R6 


fiJJG-0,25W 


- 


111k - 


0.555 


R7 


AT- P-0, 2 5W 


- 


796k - 


0,55^ 


R8 


AT-P-0,25VT 


- 


249k - 


0 , 5 ^ 


R9 


AT-P-0.25W 


- 


499k - 


0,555 


RIO 


ATrP-0,25W 


- 


1M - 


0,555 


R11 


iee¥--o,25ff - 


*■ 


51 


555 



R12 
HI 8 
R14 
R15 
R16 

R17 

R18 

R19 

R20 



R21 


1®T-0,25W - 1,2k 


- 


5/5 


R22. 


MiT-0,25W - 1,2k 


- 


55« 


R25 


AT-0,25\7 - 1M 


- 


0,5S5 


H24 


5S.T-0,25W - 300k 


- 


555 


R25 


M£T-0,25W - 100 


- 


5S5 


R26 


I®T-0,25W 20k 


- 




H27 - 


M£T-0,25W - 100 


- 


555 


R28 


MI,T-0,25W - 100 


- 


55 S 


R29 


HMG-0,25W - 3,01k 


- 




R30 


RM0-0.25W - 3,01k 


- 




R31 


ri£T-0,25V? - 100 


- 




R32 

% 


aaT-0,25W - 100 


- 


55^ 


•R?3 

, 1 


RMG-0^25*v^- 1,2tk 


4 




j R34 

i 


R]llG-0,25ff * 1 f2#k ‘ 


- 


£{5^ 


. R35 


RM0-0,25Wr -A 221 - 






R36 


RMG-0,25W -j 4,53k 


- 




R37 

) 


RMG-0,25?y r 976 


_ 


t 

1 


R38 

J 


RMG-0,E5W \ 255 


- 


1 ^ 

1' 




K39 

|) R40 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 

R46 

R47 

R48 



RMCJ-0,25W 

RMO-d,25W 

RMG-0,25W 

RMG-0,25V 

RMG-0,25W 

* 

RM0-0,25VSr 
RMG-0,25W 
RMG"0 j 2 5W 
RMG-0 , 2 5W 
RMG«0 , 2 5 ^ 











5»23k 

5,23k 

499 

499 

549' 

549 

1,10k 

16,2k 



1?S 

15^ 

1% 

1?« 



R49 


RMG- 0 , 25 W - 16,2k 


- 


R50 


HMG-0,25r. 2,00k 


- M 


R51 


R^IG* 0 , 25 W - 2 , 00 k 


- 1 ^ 


R5? 


HMG-0,25ff - 150 


- 156 


R53 


RMG-0,25W - 150 


- i?s 


R54 


RMG-0,25ff - 3,01k 


' i?s 


R55 


M2»3?-0,25W - 10 


- 5^ 


R56 


Iffi'I?-0,25W • 10 


- 5?5 


R57 


5ffiT-0,25W - 10 


- 5?^ 


R58 


M2iT-0,25W - 10 


- 55 S 


R59 

R60 

R61 


M£T-0,25W - 100 


- 5?^ 


R62 


MI,T-0,25W - 100 


- 5i 


R63 


RMG-0,25ff - f09 


- 


R 64 


RMG- 0 , 25 Vr - 909 


- i:?s 


R 65 


MST-0,25W - iOO^oQ 


- 5i 


® R66 


MiT-0,25W - iJQO^O 


- 55$ 


R67 


RMG-0,25W - 5,49k 


- 1^ 


R68 


RMG^0,25W - 5,49* 


. 


R 69 

/rt 


RMG-0.25W - 200 


- 1?^ 


ty R70 

/hTi 


MLT-0,25W - 


- 3i 


(S^R7t 


MJiT- 0,25W - 400 JtO'^ 


- 


■ R72 


RMG-0,25ff - 562 


- 


R 73 


RI4G-0,25W - 


- 


R 74 


RMG-0,25W - 2,87k 


- 1^ 


R 75 


RMG*0,25V ^ 2,87k 


- 1^ 


R76 


R]ilG-0,25W - 51,1 


- 1;^ 


R 77 


RI^IG- 0 , 25 W ^51*1 


- '15^ 


R78 

R?9 


RUG-cr,?5w - r,t)Ok 


- 11^ 


RMG- 0 , 25 «r - 2 , 00 k 


. 






' ^ 'f i > 










♦ » U 




MHf-0,45*; 

- I ? . y _ A 



n 



n 



i 



Hi 



f 




RS4 . 
R 95 ' ' 



; fR36 

i ; RB7 

,* . f 5188 

■'R89 



R98 
R99 
HI 00 



' r 




RM 9 *- 0,2 

R»< 3 kO ,2 

MJjT-0,25f 



^•* • ' U , j* iK 

' W 

93.1 



9 . 







( ; 



J 



ML 1 ^ 0 , 25 W 
MI,T- 0 , 25 W . 
AT-P-0,25W 
p 25 W • 

A^Juo,25ff 

RM0-O,25W 

AOVP^O,25W 

A'P-P-0,25ff 

A0»-P-O,25W 

AT-P-0,25W 

Ba.?-0,25W 









^■* ■> 



t 



1 -r 



TWE.50 



- TffR-50 



W U P Pl * 



\ 



. ■ 1 ' 






n 



rr^ * 






M 



r. 






K 






M 





'1 



1 ij 





K 121 
R 122 
R 123 
R124 
R125 

R126 

R127 




'i * 



RU3 

RU4 



!fflT-0,25W 

BfiE.3S-0,25W 

AT-0,25W 

MZ.T-0,2^ 

t 

IH.T-0,25W 

MIiT-0,25W 

M2.T-0#,25W 



1<2k 




1,2k 


( 

' 5J? 


1 If 


- o.»{ 


300k 


■ ' - 55t . 


100k 


1- SH 



20k 

100 

100 



RMG-0.25W 

RMG-0,25W 



499 

499 



5^ 

5% 

5i 



R1 29, . 


HMGn»0 f 2 5W • 3 f 0l k 


- 1% 


R150 


RMG^0,25W - 3,01k 


• 1% 


R131 


lffiT*0,25W - too 


~-5^ 


R132 


BffiT-0,25W - 100 


- % 


R133 


RMG-0»25W - 1 ,2l'k 




R134 


R1IG-0,25W - 1,21k ' 

' 1 1 


-q53f 


R135 ■ 


RMG-0,25ff - 22l 


- 1? 


R136 ; 


RMG-0,25ff - 4,53k 




R137' 


RMG-0.25W - 976 


- 1% . 


R138 


HMG-0,25W - 255 ' 


- 1^ 


R139 


RMG-0.25V - +5t«'57,£ 


- 


R140 


RMG-0,25W - 75,43 1<3, 5, 


r 

- M> 


RU1 


RMG-0,25ir - 5,23k 


-•'11S 


R142 


RM0-0,25W - 5,23k 


- 



1^ 



f 



■ I 



. r. 



R145 


RMQ-0,25iy 


- 


549 ■ 


, - 1^ 


R146 


RM(3-0,25W 


- 


549 


■ - 15« 


R1 47 


RMG-0,25ff 


- 


1,10k 


- 15^ 


R148 


RMG-0,25W 


- 


16, 2k ' 


- 1-^ 


R149 


■ RMG-0,25W 


• 


16, 2k 


• - \i 


R150 


RMG-0.25W 


1 


2,00k 


■- 1^ 


R151 


RMG-0,25W 




2,00k 


- 


R15? 


RMG-0,25W 


» 


150 

« 


- ^1^ 


R153 


RMG-0.25W 


•• 


150 


- 1^ 


R154 


RMG-0.25W 




9,01k 


- 


Hi 55 


M3EiT-0*25W 




10 ‘ 


- 5i 

* 


R156 


HffiT-0,25ff 


* 


10 


^ 5^ 


R157 


MI,T-0,25W 




10 


- 5^ 


R1 58 


M£T-0,25W 




10 ' 


- 5^ 


R159 




t 






Hi 60 










Rl 61 


MJ.T-0.25W 




100 


- 5^ 







1 



ni63 




a 1 65 

ni66 

ai6T 

R 16 B 

?J6? 

i^Rl70 






R17S 

R179 

R18C 



QO 



Pi13 



R18: 



1113? 

Ries 



H 1 S4 



R?Co I 

; 

R202 1 

R203' 



•A 



^ T ; ^ 



' 







i- .. -f 



. / 



Vr - 100 



r 

, RMCr-f 0,25V. - 909 

I RKG -i- 0 , 2 5 V/ - 909 

jimfO,25W - 
t K£I'^-0,25W - 

: ni!r^-o,25\y - 
• HHa-0,25'.; - 

t I ' 

Ri-rjS- 0,25V/ - 

-c,25v; - 

~0,25V/ - 1^ 
-0,25V/- 562 

:.:('i-o,23’-: - 562 



^ Ad. 






* 






.1-^ 



I A • 



• ^ 




n ' _ 



87k 



0-0. Z 



2,871 



I'ro-o.'as'./ - 

ijuiG- 0 , 25 // - 
fc-iG - 0,250 - 

I.... Q o... 



2 , 001: 
1 , 7S]w 



4 tOm-0,25W - 1,78k 

^niiG-0,25V; - 1,-cir 3,85k 



nLT-Q25W 



'30 




Sir. 



-o,25v; 

-0,25'/ 

-0,25V/ 










' 1. 



« -i 



680 

660 


4 


- 5>’ 

• ^ y 

Piv 


45 







V 



f*- 






I (■ 





ii; 






ill 



■ji ! 



« III ) 




'll' 



■M 
















r 



0.25W - 

0,C5'.r - 



K24-i' 

R247 






• -*J V. • 



rl±j_ 



M£T 



■ * ■< 



R c>v 



R258 



/ ' I ^ 



\ 




MLT 

r-0,25,; - 

-0,25W - 

KLT-0,25\.' -> 
-0,25V/ - 



0 



-Q,25V/ - 
-0,25Vv - 
MiT-0,5 V; - 
Mi. r -0,25V - 
0’.vS-0,125V - 
MI'" -0,25V/ 
0,25V - 

-Q.25VJ - 



56k 

18k 



:i2b4 







t 



1r;i.r-i0., 25 m’ 





R267 



J- V • ■--.3 . 












0, 

:lt-o,25V 

,:uT-0,25V 
I^T-0,25W 
I-iiT-0,25^v 

« 

fsr^-o.2% 




100 

y 

5«13 




- J 

- 1 



r 





.j 






H275 

k27C 

P.277 



R27S 

R280 

1*1281 



II 



282 



It 



R284 



Hm’-0,25V/ 
I-JiT-0 , 25 V 
Mi0“0 , 25>/ 
M£T-0,.25V/ 

Mii'T-0,25V/ 
T-lLT-o , 25V/ 
M£5^0,25W 

/-O 

i MLT-0 



7 — 












_ 320 



5.^ 




-6,2k 

- 6,21: 









* .1 









^ 5 



6k 



Jriri 






^ H 



- Ilk 

- Ilk 






I ‘ »ii4j 



#>r 










'I'l 









I 






/ 



4 K^-0,2 



O 4* -- 



M 













J1286 



H£ 3 ?. 






H289 

R 29 C 



- 

I'i£T- 0 , 25 vf 
MiT- 0 , 25 \v 

Kir- 0 , 25 W . 



R291 

R292 



O’;- 



,1 




OlvC-C,125l/ - 



K 29 ; 



T ,'7 - 

i ■ I ^ 







R294 


Ivuj'D“0, 25V; i.-ioit 




R295 


RMG-0,25*«^ -10,0k 


4 *. 



p OQh 

ili- ‘ ‘ 



lu-ia-G,25S - 



I .f 



JT> 



R 293 



'iG-C 




• '***-«• 1 -., n r 



PS 00 

I* fc,-. ^ 



R301 




Mi': -0,25V,' - 100 
nilG- 0,25V,' - 525 
0 , 23 '^ -5,4SIt 

w 




K£,T- 0 , 25 Vv - 

^ «■ 

0'V2-0,125V,' 

CV/Z-0,125V.' 
3-0, 25V/ - 
•0,25V/ - 




Hi-ia 




HI'IG-0,5'..' 



r 



r 




p-0,5W 
RIC-0,5^^ 

RMG^ 0 , 9 W 

RI'I 0 - 0 , 5 W 
RJ-IG- 0 , 5 W 

RKG- 0 , 5 V^ - 
RI1G-0.,25W 
RMQ- 0 , 25 W - ^74 



MM 




0,25» - 392 



1 



(S 

^ . * * 

^ • Q 

I . 



, . /# 

^n9. ■ 


y-I.I‘-0,25V/.- 
MSE,T-0,25W - 


100 

100 


K530 . ' V 

< A 


n>IG-0,25W - 


16,9k 


■ 

R751 


AT-F-0,25W 


-499 K 


R352 


RMG — 0 1 5 V/ — 


200k 


R535 


RMG-0,25W - 


100k 


H334 


RMG-0,25W - 


49,3k 


P.335 


R>TG-0,25W - 


19,6k 


R3JS 


RKG-0,25^V - 


9.76k 


R337 . 


?t£T-0,25W - 


• v1 00 


H538 


K£T-0,25W - 


o 

o 



I 



«&. 




% 





n 




I 




p 




1 



\S 



K401 

U02 

H405 

R404 

R405 

R406 

R407 




R408 

U03 

R410- 

R411 

R412 

n4i;i5 

R414 

R415 

R416 

R417 







fE-6-36QQ 

,2?- 6 -3 3 00 
W-4,31r 

“0«^-l00k 



il - 

“W-20k 




i 




JfliT-0,25V;^- 




^ "li fTl 



0,2 




*/-2k 



ows-nv^-io 

0V^2- 1 \I~ 1 0 



R418 


MLT-0,25V;-1,5k 


R419 


MiT>-0,25V/-430 


R420 


KLl'-0,25V/-750 


R421 


J’ILT-0,25'.^-2,2k 


R422 


25k- 1,5k 


R423 


ri£a'-d,25V/-l,6k 


R424 


Mi/I'-0,25V;-1k 


H425 


MM'-0,25W-1,5k 


R426 


M£a'-0,25k-1*,3k^ 


R427 


MLT-0,25k-2k 


R428 


0 

j 

1 

O 



^429 oufz-ii*;-io 




■*. 5^ 



- 5 % 
' 5 % 

q .;/ 

J/9 

- 

. - 

^ c ; - 

•//V 





1^430 Mil'-0,25V/-1»5lc - 51 - 

K431 MLT-0,25V/-430 - 5f 



R432 

R433 

R434 

H435 

R436 

R437- 

R438 

R439, 

H440 

R441 



M£T-0,25V/-750 

M£T*-0,25W-2,2k 

MLT-0,25W-1,5k 

MI,’i'-0,25W-1 ,6k 

MM-0,25V/-1k 

MiT-0,25W-390 

M£'i'-0,5\v'-l00k 

MiT-0,25iv-1k 





4 




•4 



'I > ' 

^ . 






«442 

1M43 

J1444 

nU5 

H446 

H447 

R44a 



R449 

R450 

R451 

R452 

R453 

R454 

R455 

R456 

R457 

R458 

R459 

R460 

R461 

R462 

R463 

H464 

R465 

R466 

R467 

R468 

R469- 



R470 

R471 

R472 

R473 

R474- 

R475 



f 







) 



c 



* U 



I 






w 






r 



• IL 



If 

>#4 



- i 
i 



I 




M5yr-0,25W-I2k 

M£.r-O,25W-200k 

M?7r-0,5W~750R 

M2!.J-q,25W«270k 

K£T-0,25V/.1k, 

M1.T-0,5W-4,7M 

Mf/r-0,25W-5l 

5W-10k 

M£?-p , 25W-5 1 

HS/I-0,25W-820 

M2.T-0,25V-2,4k 

MiT-0,25V/-1,8k . 

m-0>25W-l,ik . 

m’-0,25W-9.1k 

MiT-0,25W-560 

MLT-0,25W-1,5k 

Mi.T- 0,25 V/- 220 

Mi/I?-2W-9,1k 

M2.T-0,25W-9,Jk 

MIiT-0,25W-2»4k 

MLT-0,25W-6Q0 

MiT-1]f/-9,1k 

Ml.T-0,25W- 43 k 

M£T-0i5V/-18k 



► 





14i/l’-0,25W-l,5k 




P/^ 


I4£T-0,25V-39k 


- 




MJ.i’-0,25V/-39k 


- 


55i 


MJ/f-0,25W-6,8k 


- 


5>f' 


M?>T-0,25V/-1,5k 


- 


3'f‘ 


M^T-0,25;rf-12k 


— 


Sift 


M£T-0,25W-5,6k 


• 


5# 


«L?-0,25’-f-1,Sk 


- 


5)6 


H3bT-0,25V/-100 


- 


65i 



4 




1 




_n 





H5C1 


K3t7:-0, 


- 5j5 


R502 


f 2s i\ - 1 00 


^ -“V 


R50? 


R>:0 - 0 , 2 5 2 , 05 k 


- 1 -0 


R504 


RM0-0,25V-2,05\ 


1 

- 1 


R?0!> 


R.\^0-0,:5Vv>-*422 


' 


Ri'06 


TWO- 0,25 W- 1 , 0 Ok 


- 1 ; ■ 


R^07 


RXO- 0,^2 5.^1 ,00k 


^ 1 : 


R508 


R.MO^-0, 25 VM, 13k 


- 1*« 


R^09 


RXCr-0,5v:^5,62k 


- 


R!*' 1 0 


R5tC^0,5V-5.62k 




R311 


R>:Cr-0,5’»i?-5,^2k 


- 1J^ 




PM^O-C,5W-5,'32k 


- ^% 


RT'13 


Hi'!G-0,5k*5,62k 


- \% 


R514 


R^;G-0,5v:-5,t?2k 


- 


R?15 


RiM0-0,5V/-5,62k 


- 1 ?. 


R516 


RKG-e,5V'-5,62k 


- 


R517 


RKC-0,25lv-t82 


- 1 ,^- 


R51B 


RhG-0,:5W-1S2 


- 1:-* 


R519 


i:i..>0, 25^-100 


- 


R520 


KiJ'-C,25W-ieO 


1 * •Jr’ 

- 


R521 


R>:G^o,5v;-i,cok 


- 1,1i 


R522 


WLT-0,25W-100 


- v;4 


R523 


KLT-0.25W-100 


- 15^ 


R524 


KiT-0.25W-300 


-15i 






• > 

j 1 t I' 






j . . i 



^ I 



•\*' 






r > 



I 




! ‘ f 



f 



fV,^'4M,3K 
M;M'-r4.''/.V'„ 1 ^' 

’/•' 1 ^.1 



Mt/J‘-.0>44> 

■■ f * '■ 

r^r;i’-o,;^5v/ 






’ : ’ 1' 

■ I' I It 



ri f,v 
t:i/!'. 



^,.?5w. 

0 , :''y\h 



1Uj7 1 


Mifl’-O, ?*>y_ iQj, 


lliiVt' 


M^/r-0,25W-10Ic 


R3V3 


MitiT 0 , 2 ',* V/ “ 9 1 k 


E574 




H5>75 


MW-U,25W-22Jc 


IlbVb 


M?;j’*0,25W-2?k 





^ . 



^>,r<‘.>i. 



'| O' ’ 






*1 ^ ^ 
















S.2. Po tenc jo: 
RV21 



A V • 



r ■ 



ciri 5 , i ^ i - ft^.ioic 

T7P1U-0,1V-10p 

C!?15.1-1W-6,ak 

PH 185-0, 2 V-2 , 2k- A- 1 5na 
^ VP 115 - 0, Yw - 220 



' .1 



~?-1 



RV 61 



RV62 



?RP 188- 2xG , 2 V-2x2 . 2k- A 

PR 1 85 - 0 , 2 W- 1 00- A- 1 5ffiia-P- 1 



P-1 



RV121 

RY122 

HV123 

H7124 
RV 125 



Cni5. 1-1W-10k 



?VP114-0, V7-100 
02115. 1-1W-6, 8k 
PR185-0,2V-2,2k- 



A-15 







Tvp U5 - pi w - 220 





@ RV161 
RV162 



. ?RP 188=-2xO , 2W-2x2„ 2k-A->5 
‘?R 1 85 -0 , 2 W- 1 00- A- 1 5min-P- 1 



mtt 



t 



RV201 

HY202 

’ HV 203 
H7204 
HV205 
KV206 
RV207 
RV208 



ON15.2.-4,7k+ 20^ 

PR- 185-1 Ok-A-0 , 2V/- 1 5-p 1 
02115. 2-2, 2k ± 20^ 

PR- 1 3D- 1 Ok-A-0 , 2W- 1 5-P 1 
CN15.2-1k t 20jC 
CN15.2-4,7k i 20fo 



0 



y , 



4 _ 




/'■ 



0 



PR- 1 8D- 1 Ok-A- 0 , 2 W- 1 5 -P 1 
IVP-115-100 t 20^ 



Lf . ’ ' 



1 









. f 



t 






1IV501 



w t 



J Or 



) 






> W 









* 

4 



lirii) 



U* I. 



ri . 












T iJL 



HIM 01 


l-?5K-i 20> 


livio:' 


^•Oiri. l-tk t ?0;X 


!tv^ 0 > 


O'H 1 5 . 1 - 1 k i .?0i'. 


HV 404 


ON 15 . 1 - 100 . 1 . 1 ' 20;; 


!UMOr- 


1 !t- !82-2,: M-A-.0^;.->W-1 


I { V 4 0 6 


ON 1 ,1-1 h\ 1 ) 0 , ■ 


HHO 7 


J'U- 103-2, 2M-A-0,2W-1 


HvMon 


C N.ltl 4 00k 1 2 0;'i;- ^ 12- 


H V4 00 


ON 13 . 1 - 100 k 1 20>S 


U \^1 1 0 


CN1S. 1-680 1 20;: 


H IM 1 1 


Ov.;iB-1k - 20;’v-1w-23-P3 


R 1/4 1 ? 


tN’Aifiao 1 20 ;: - ^.;-12 



TVJ' 114-0,1 W-/I 7 O 



M 


















•"f* 



/ 






-.r 



• j (T 

^ ^ V 






3^. 



fi 



•••li .' 



■ J « 



^ '« I 



<r 



• i.^ ■ 



^ , 






, -ti* 



'**flL* 



r *K 



'-'■' *^1 






\ \ .V 









Jl-x- 






si'rr' i 



..i& 

«(, *. r. 









>K“ 






. < 



[ . 






>' 



V • ♦ 









i 



I 



V 



\\ 



Glj 



n o rr 

w r. 









* 



^ . • ' ' ' I ' 






Iv*- 







V 




(i 




,^- 






■ ’♦ f r~ 



1 -- ■> f » 



rx. . 






4 . 









'’tS 




\> i 

.m 



I.750-.1D 



*"• fJ'to ‘ I 

OrOOV- 4iVS 
^t/OV /tryaew/ 









/ftrymer/’ • /UNIKA/ 

b ■ 



3/405-5762-ij40-017 

i * 

icpm- iB-irpo- 5x5 -X- 1 60i> ± i o?i- ej. >/ 

’i'r;i'-!7«0- 1 o-d* 8/30 XJ-25CV 

KCP-IB -6 - I-- PW> 4 o * 0 . 5 P-Z 5 OV - 85 * 

, ./trymer/ VUNim/ 

'i’Cl--H7^10-.d- 5/i0.w250V /tryinor/ ’* 

K0--IB-5A-h47- a^^x) i<,i.5p-500V-658 
3/4C5-5762-540-O17 /trymer/ /UHIKA/ 

CP-K47“10-d-3/l0p-250V 










1 03’ 



•if ' 1 



OA ' 






3, 



; A 05 -5762,-540-017 




1:: 




ml 



'i' 



' i/°; ^as-^ i 

Jr i /^-o > 1 , -lu&;A 









¥pm 

f']*'*'- |M.o43 



,uJ 






• t 



KCl>-K;50-7-d-- 5/20p-16ov /trymer/ 



I I 



■' -^-'V .tjii .-'AVO; 

• t 
' j V' 



[ABi- 



in 



w:C^' 'O' 









I'it-'A 



S 



!■ ^ 



09 




■ r • 



c i 



• b 















KFF- 1 IE- 1 2-jsr- 6800i 2 

KCH-IB-N47-3x12-r-59r-5>:-2'30'/-^!r®‘ 

KCD-7-d- 5/20p-160V /tr^inar/ 

KCn-lD-in 50 - , -5/'-250V-656 

Kcpf I3-N>| 50-8 -X- 51 P‘ 5/ -50 \r-iS58; 

KCPf-4H-N-(50-6-jeC- 51p-5^-50V-65e .. 

KPJ^f-IX jf’-1 2x1 ?-r-47000pP-/-2CN-tt0/-25’\f-6‘jS 
KPPf-lIF- 1 2};1 2-r-47OO0pF-/-20fa0/-25V“658 
KPPf-n jv 1 2x 1 2-r-47OO0pP-»-/-^20+dO/^25 V-65B 
KIO'f-in/’-12x12-r-4700OpP-/-r'O4e0/-25\P- 



t fi 



' r 



i'-.' 



D . 



dobertMi^ U-.; 







# • 1 1 ' 












4r 



j 



rf.* ' ! « 



I 



'i 






r\ ? 



1 



/ ,3 



0/7 



A 



T'BVs 



f 




- . I ( 



* i 



' ' « 




i'O.i . ii 






* Vi 









o °w 



a. V 















f' e 



I 'O 



u 



■' r- 

^ V C 



n ^ 



f' r' 






7' 



1^' 



-A 









, p 



!', 



A 



it 



u. 



1 * 



s • 



JC-» »A 







-1 



C 






0, i',; ' ' 

m ^ “ • 

OL . “ ' ' 



d 



^ , V 



i I 






ts‘l 



77 















1 



■ I 






Y 






r. 






- 



1 ^ 4 , 



5V-6: 









itCP»- IB-U +7-8xfl ni?-3 90, 

ETPf- IIF- 1 2x 1 2-Jj;^ 

KP]^-*lIB-6-g@^»2C-f50/^25,V ? 

kq^IB-SJ»l 5i^-2507-€56 

« *r * w 

fexY2-2v47p0OpP-/-2O+80/-25V-65» 
'lI?-12z12-rU47000pP-/-20+80/-25V-658 









* =# 



' >. 

KsSfe-1 

••■ -.fl 



.%‘i 



-) ,-it' ^ ^S;. » ^1 

“Si 



^ 1 



|1 Ij 






LV4 



r?3' 



'kX N ■■-' 



:ij 



C101 

C102 

C103 

C104 

0105 

C106 
0107 
Cl 08 

0109 

0110 

cm 

G112 

0113 



( + 

MKSE-946«e-2X“0,047u -10^4007-448 
TCP-Ii750-io-d-8/30 p-250V /tryiaer/ 






*-i\ 



5/405-5762-540-017 /trymer/ /mfim/ 

KCPin-IB-IJPO-5x5-x- 1 50p- 1 0?6-63 V 
TCP-RZSI^- 1 0-d-8 /30 p-250V /trymor/ 
KCP“IB-6-r-PtO0-lpt0.5p-250V-658 

5/405-5762-540-017 /trimer/ /UNIKA/ 

*CP-N750'- 1 0-d- 5/20 p— 25OV / trymer/ 

itCr-tB-6-S-KeiO.- Sr^-io.5p-SOOV-658 

5/405 -5762-540-017 /trymov/ /UNIfU/ 
TCP^H47-10-d-r/ ' - p-250\f /trymtr/ 

HC0"?r75O-7“d *• 5/20f*i60y /try^B^j/ 



* - 















I f 



;£a 






„ 



1 111- 1 2«:^-6aebipp-/-2o+so/,-2|bi'>.<5> 

1 B-H4 2-i-. 3 3 ji_ 5 25 

7-4-^t50-4,t>/20p-i60V-65a ' 






. » 



v^- wi 











0165 



C201 







C206 



K.Frr|XIF-l?x1.?-r- 

KJf'I'f- 



l(Frr*lIF- 12 x 1 .?*-r 



K GI^i- 1 B- N 4 7 - 8x 8- r - 5 9 Op- 5 /’>- 6 3 V 
KFrf-lIF- 1 2x1 2-r-47pOOpF-/ 



K?rf-IIE-6-1000p-/-20+50/-2*3V 

KCr-IB-N750-12-d-47ljF-5l!^-250F 



KFTr 



f*-12x12-r- 




KPI'f - 1 US- 2200- /- 2 O h 5 0/ - 2 5 - 6 5 

04/U-II-4,7-/-10+100/-25-654 
04/U-11-4 , 7 -/- 10+1 00/-25-654 

' ' It? 




-luF 

KCPf-IB-N750- 1 0-r-200 t5f>-25-65 
KCnn-IB-I171^0- 1 0x 1 0-r-3500 

-IB-N7^Q-lOx10-r-3300 ^556 
KCl^-IB-N750-10x10-r-3300 t 

KCPf«IB-.K750-12-xr-S5O ±filt-25 








C219 

C220 



C221 



. ,A 



IM 







■ '.tr r ‘ J*- 



Jji ■ .' 



fS=;j •' it 



oinf>ol 



KPT-lIS-1 2-s-6800-/-zo+50/-.^^.655 -■ 

KFPf - 1 IB- 6-r- 2 200^/ 



04 /ft i 1 1 ^4 , 7 - / - f 61- 1 0 0/ - 25 - 65 4 
KPP- 1 ^dOC- /-20+5 0/- 2 50V- 

04/tJ- 11-47- /- 1 0+ 1 GO/- 25 - 654 

.; ■' t * ' ' 



KCPf- 




-6-r- 




KCPm-B^S750-8x8-r-82Gt5?$- 6 

04 /U- II - 4 7 -/- 1 0+ 1 00/- 25-654 

+ ■ 

04/0-II-47-/- 1 0+100/25-654 




MKSE 




KGPf - IB-S75 0 -8^r- 1 5 ^ 2 5 - 6^ = 
OPf-IlV^ 1 2x;1 2-r-47000-/-204-jiiy-^2" 

04 /U- 1 1 - 4 7 - /- tj5+ 1 00/- 25 -654v 
04/U-II-47 -Ai^100/-^^ 

04/U-II-47-/— 10+100/-25-654 ^ 

ICfTf-IIP- 1 2x1 2-r-47000-/-20+50/-25-655 
KPrf-IIP- 1 2x1 2-r-47000-/-20+50/-25-655 
XFPf-IIP-1 2x12-r-4 TOGO-/- 20+50/-25- 655 
ICPPf - 1 IP- 1 2x 1 2-r-47000- /-20+50 /-25 - 655 

04/U-II-4,7-/-10+100/-25-654 

£CP.‘-lB-N750-8-^-68-±5?^-f60^65a 

^ f 



T0P-N750- 1 O-d-8/50- 1 00 
ESF-G22-95 2pP-i 1 1 00 V 

CP-N750- 1 0-d- 1 0/40*-1 00 
KSP- 019-1 OOOOpP- 1 ^ 63V 



/trjTner/ 



/ tr^Toer/ 



KSP-0 1 9-4pOOOOpP± 1 63y 

MKSE-o 5S^ 1 uP-5?S- 1 00 V 

10 

KKSE- 0 1 2-\uP- 55J:- 1 0OV 
KSE-Oll-IOOOrrptpnc^ocn 



MKSE— 042-0, lui 

2^ I ,.w 

MKSE- 042- 1 up- 1 0^ 1 0OV 
MKSE- 012 1 0j5- 100V 



KPPf - 1 IP- 12x12-r-47 000- /-20+50/- 25-655 

}CPPf-llP-i2x12-r-47000-/-20+50/-25-655 



* 

w 






,v 



-ih\. a: ' 




r 



C401 

^C402 

' ' 0403 . . 

C4C4 

0>C4O5 

C406 

0107 

iS 0408 

0409 
C41C 
• C411 

0415 

C414 

C415 

0415 

C417 

C41S 

C41S 
G42C 
® C421 
C422 

0425 
0434 

vj 0425 

0426 

Q 0427 

gl C428 

0429 

0430 , - 

' j 

0431 



02/T-^ii?-33CV - 
>!XS2-G4^-0, 1tiP-1C.^250V 
'0O2/S-1 1-4 , 7-/- 1 0+50/-350V • 

"C2/0-IT- 1 0OOV- 1 0+1 00/-4C 

>: esb - 04 ^-o , 04 ^* 1 vebyJ'j o 

C4/TJ-II-47-/-10+1OO/-25 
02/T- II- 1 0OG-/- 1 0+1 00/-40 
MKS3-^^-0 , 047u?- 1 0^- lOevi^O 

04/TJ-II-47-/-10+100/-25 



2SZ-C 1 3-0 1 -C , 22xlP- 1 0^ 1 0OOV 
£SE-C 1 3 -0 1 -0 , 2 2X1?- 1 05C- 1 0OOY 
KSS-0 1 3 -01 -0 , 1 5X1?- 1 Cii- 1 COOV 

5L53-01 3-01-0, 1 5x1?- lO^c- 1000V 
iISE-0 1 3 -0 1 -0 , 1 XI?- 1 0$^ 1 0007 
SSS-0 1 3-01 -0 , 1 UP- 1 0^-, 1000V 

O2/T-II-22-/-IO+5O/-35O 

02/7-II-22-/-10+50/-350 

O2/I-II-22-/-IO+50/-350 

02/5-II-22-/-1CM-50/-350 

KSS-01 1 -02-0 , 1u?- 1 0^ 1 OOOV 
KESE-^fe-0 , 1 u?- 10^ 25 07 

ESC -8- 2OOO-B-43OC- I * ■ 
04/U-II-4?-/- 1 0+1 OO/-25 
^S?-C2^-ieOO-5-25-668 

KKSS-^4^-0 , 22x^- 20^-2 5 07 

02/B-n-4 , 7-/- 1 0+50/-350 

X23E- g? - 0 /2 2uT- 1 0j>- te07 uoo 
KIEE- ^ - 0 ,^J2 2x1? - 1 0^ toe 7 u 0 o 

ICI| -IB-M^t? -5-if-2,2-O,5-’500*55e 

C 4 /O-II- 47 -/- 1 0+1 OO /-25 
E?f-Ii2.6_3,_33QQ,/^20+50/-25-655 



< 






h li. 






I 






iV 



C501 

C502 

C503 

C504 

C505 

C506 

C507 



G552 

C533 

C554 



1 



>J| 






V'S 


















1 

t 

lU?'P“IIs4l2-r-6800pF-/“20+50/-250V-655 



ICPP- 1 Ie4 1 2 -r- 6800pF- /-20+50/-250V-655 

icprr-Y-i^-50ocp-25ov 

KPPP-Y-1 fe-5000p-250V 

KCP - IB -4.7 pF- ^Q5p^-^50V^'65s 
KGPm-IB-l4l 50-5x5-r- 1 0OpF- 55^-63 V-434 
KCPm“IB-Ki50-5x5*-r- 1 0OpP-5^65 V-454 



1 1 

% 






i 






KCR-IB' 



KGPf-IB-E15 
KCPf-IB-N15 
02/S-II-47 



100pF-5^250V-656 
100pF-5;?--250V^656 
i-’P_c;-;:_25V-658 

-25V-654 



kos 



^ m 



.p-8-d 
KCP-lB-P-8-d 



-.J-160V-658 
-J-160Y-658 
1 B-P -8-d-tt 2pP- J- 5007-6 58 
KGP- 1B-P-6-d-1 2pP- J- 



4 , * 









V 1- 



V 









i 



i V 






(r 

'k 



m • 















111 









" ' ■ . 9- 






I * ♦ 















r*. 



I s 















V/i 



V 






-ft 

■ -4 ^ , 












‘ii \ i 










T vP 



8.S SisSir 



BZP 611 C3 vg 
B2P 6li 03 V6 













4* 



D 61 



1 . 



BZP 6t;1 C6 V2 



P121 

1)122 



BZP 611 03 V6 
BZ? 61 i 03 V6 



f « 



. - _ *r ? 



'^1 









■ ‘ 0 



B161 




' Vi 






BZP 611 



C6 



V2 



-P201 


BATP 95 


D202 


BAYP 95 


D205 


BAYP 95 


B2C4 


BAYP 95 


% 

B205 ‘ 


BAYP 95 


P2C6 


BAYP 95 


B207 


BAYP 95 


B20S 

•« 


BAYP 95 


D209 


BAYP 95 


B210 


BAYP 95 


D211 


BAYP 95 

1 


B212 


bayf 95 


st B215 


BZP 61 ■* 


B^14 

% 


BAYP 95 


1)215 


BAY 17 . , 






^ f-V V , >• 






'^ Y'. i, ■ N '. '" 

^ " ,rr 



.r G 



1 =-^v 

- V - - 

V'l 



oi 









a - . 7 / 



% 



' v^' 









>i* . J H - - , s'- 

C & ■' 



“ ^ 'j)\ ■ ■'^ Y." ■' 

■^fi- ■I'J' 











' J 5 • - 

^ .< "p-x,^, : ■ • .. 

). S ' 

^ X ^ r-, -.- 

■'/ ^,,.p , 






’"I p; P. i. 

. .7: : 7 Tfr^; '‘fli ^ 

^ . ^ '■ i=r/vir J> ^ ~ ^ 

, . . *^'5 > * *- > • , - ^ ■ 

'^.\ ' S * IT P. ^ ' , 4 > - 

■- --.V ‘\7 ' "^■■ 






:'"7; 



-j 



(y,f 

- 61 • 



) '-^ VJ? 

^ ^ ^ ■ .7 '*. ‘aa " x» 

•'. ‘^ -' ' if 

^ J ^ > , - . «* -jT, 




















f » "P 






‘■&k 



C 2 J 



i-’1i 






*k 

P’’ 






4 



- ^l 



IK 



-'V 



, <s 









If 

.■y.* I-* 

I 

: ^> 1 - -t ' vV 

JiJv-V .--i 



•H 



.^4; 






U: 






^ 'V 






D216 

D 2 1 7 BAV 1 Y 

D218 Bav 17 

B 2 1 9 BAV 1 7 

B220 BAV 17 




B401 

1402 

B403 

B404 

B405 

B4O6 

B407 

B4O8 

B 409 

B410 

B4t1. 

P412 



B414 

B415 

B 4 I 6 

B417 

E 418 

B 419 




BYP 401 200 

Brp 401 20b 

BYP 401 200 

BYP 401 200 
BZP 611 C4 V7 
BSP 611 C5 76 
BYP 401 100 
BYP 401 100 
BYP 401 .100 
BYP 401 100 



BZP 611 05 76 
BAV 1 7 
• BZP 611 85 
BYP 401 100 ■ 

BY? 401 100 

♦ 

BYP 401 100 



BY? 401 100 
BZP 611 C5 Y6 
BAV 17 

BZP 611 05 76 



COXP 62 

4 

BYP 401 1000 
B iT 40 1 1 000 



BYP 401 
BYT 401 
3YP 401 
BYP 











•1 


liU 


^j7 


■ . » 
t 


})C 


iT37 


» ■; 


i'^ . 


<100 


^ f 

•f 


liu 


1111 




i;i. 


1 1 (' 1 















1501 

T502 

0 ^P503 
T504 
T505 




T507 

^508 

T509 

T510 



« ‘ 



BC 211 kx 

BDP 6^20 
BO 10T A 

fee 1QT A 

Be 177 A 
Be 211 k\ ' ‘ 

BDJ? 620 /2K3055/ 



BC 


107 


BO 


.107 


BP 


259 


BP 


259 


BC 


177 


BC 


177 


BC 


177 




BSXB 93 
BP 519 V 
EF 257 
BC 107 A 
BC 107 A 
•BC 177 A 




BE 173 
BP 173 
BP 173 
BP -173 
BP 173 
BP 173 
BP 173 
BP 175 
BP 173 
BP 173 



















V 






• 









r 



* - » 



i*u 4 

« k % 












. 1 









I 

k 



■' ; '^§A 

- j 0 
*;■ # 



r '(7 



■= 3&J 



j- 



i»'‘. 






A £k 



I 






‘ tV j 



* .1 



^55: 






kie('icr€ 


© 

r -- t t 




® ' 


p 


© 


o 


fiumiK 




P^zzdHzmnjr^ 




Pf Zed Uz mac * 

n»ocz iT i 


TOP V 

K4NAt A 1 


wc|‘sciawy 




* 

»1tOCZ t 





eftci'e 

O- 



Toe Y 

l< flHAC B 



WejSciC 

O— 






p>- \ip 

* L * 






^W2HACN«AC2 

SYMC4iI20Ni£Ac3t 



IMP, TV 






IMpyLSATOE 









f- 



i* 






{ 






-■ 









© 

^ rCunuK 




® 

Przedwzmcjc - ' 






© 


WC{5^iOwy 




f • _ 

ni OC2 t 


1 




^ ^ r r 1 Sp * 

*1iQC2 M 



^ii 



tor y 

W^MACNIACZ 

WYOSCtOWY 



UKCAV 




® UtecAD 


srezot^ANiA 




hJYGASZAH\A. L 


PRZEtACZNfiKA 

• 

* 




6£w£CATOf2 i' 


K ANA tow. 

» 

r 

J TT- -M ,Tn < 




SJEKiAnJiA. 







PEZBtACZfJiK 
T f Chi 



V ^ 



OE-NERflroe 

CZ/ISO 



® . 1 




'© ' • 


,?4SfUACZ£ 




ZA^iAcziY' 


-47v 




Bl ^fn it 


^■asi 


1 




fl 










V ““ 






t. •- 



r " 



<- 




PCZEOW2H 

X 




iMZHACUUCZL ! 

WYJSctowy y 














A , 



t ' 






I 



"JfV^ •. 



'1 











'■ £>1. 

'MM' ■ 



.« ' 



ir \ . 



s, ~ 



_ A'/.'V ,!.'■■ 









■ P 








I JC » . 






, 

r tfv : 

It jl 1 ■» *:: i7 r ?: 






L n‘'^- '^3 






:u. 



iproi^Xil' 



2b^*<n4Kl2il 






' 



mmuKcu o^u& ^ 
oscfiosktfi TVP os-35ff-}. 



*t ( 









h i *1 





K21 



[ 


IRSS 

M5S 


l«l' 

|25 

220 




Uf* 






)| ''H 





R-iS 

‘193 




Q42 



r 


]0? 


k4or 




L 










b7»i» 




^ 1 




\ 


L 








C24~ 






\Ry22 








h_«Mi 


fm 



S43 



ffMv 




t 4, f V 




m 

2k 




(f fi'} 



+ + 4- 



w/ 

rff.ii' (0 . 









I r wf^ ^ 


1RS4 








hoik 








H62 




< ^ 



KV 




^ i2V 



; r, . 

j I. f ‘ 

^ i 



i - ' 

‘I ‘ 




u •, 

5i ! 1 
h 

hi '• 



M 

( I 

t . 







■ 'f t> 



4 ® ^ ♦ 






I * r^#T ' 4 . 



^ <Vj -tf ^ 



9 j 













;, i; 


















A 

sf 






96 

m 

r'..i 












* m” 



'I r 



, y 




CtOi 





► - J 


r 






' f 


1 






2- 


f 






5 


O 4 


foV/cm - 


W 


'>-[ 




) 


70 


r^..| 



07 



7 . 






^■> { Ji "]~o 

o-.( j-o 



-o 



o~\ C 



^ A 









? 



C.X1] 



r> 

CfO/ 

f,Qp^ 



“O 






o 



f .. i/ 

QfiOtt 



mik 

-O - - 




-Tj 



Wk 



■ L‘J 



<i'i 

'Hfj 



’ *1^ 



mi£:' 



I 5-“ 









>(xi: 



I - 



W/Ar 



f30/J 



mu 



'*. *lj[- -< 



r '■ 



A. 



y 



■- .'■>' 



ff- - 
























^ANAt B 



1 » 







c 






TIT 



-i 

; 'i -: 

















4 
















i Oi A I ALT CHOP 






\l 






AW 



CHB 




*aif 







fOSt 







A 



I 



i 


i 


\ 




i 


V' 

Tt 

I 


-J 


i 


1 








05 









n — 


5^3- 


1 0 

. n 5 ' ?® 

II ^ 


J2js j M 

^ / 

f 1 

^ J ' • * " ■] 


r i 


1 




T5?f 



5 fi 7 



/■. ry 






r^i-_ 





















^’j 7Z 



y>t 




j* 



'j^.r 



I - 



f. 



*y*! 






t 5 ^ 







1 - - ‘ \!^’ *■ 
■^.r“ .•'"*'■^41 

^ l^ t ■ ' ‘ • l' 



i ^ 




•■ -• .'■•!& •'• , 
^■yiu.-:;. 






step OMANI A 



PP7ELACZNIKA. 






nt: 






i, - 



Zkc 0 










-O - 










r H 



ZiS 




- i 



c ^ 



2-^ 






2?7 ^7 








2^ 



C i / 









/ 1 ^ 

•M _jr 



V 



^ "• r j 









- 



i,7- Hr 



^ r-' :> 



z>zo? 



4 V ' 2< 







4^7 



l.t^ I 



72(/!o 



ZQi 




Z20 




T205 



O/ 



too 





I D 

3,3«< V 



C2»2 

2.2-^ 




^^7-1 



20j 




CO o 

■- O & & O' 



4 o- 



-O A 



-i i*: 










MMCZ 5YN! 









.v\^ ' 



• : : 



% 



^ ^ I 

’ ^ f 



• ' - — ' 



^i'sr'4, Ji ~L 




• _ 



^ i 



- o 



Ui . ?c ^ 









V . 



‘i 

# 


, -•/ 


i 

f 


# 

4 

iL^ J 

i' 

r:; 

J 


“v 

4 



f 



y 



/ 










! A VC 






I 



'■.■ ; 4 : ' 



2212 2n’2 



P-- 1 







;ZJ/'T cz^rTT 
V5« X3>X-\3--L 



1 ^ 



(^0U^vi^<« ~ 


3 2 3 ; 

« I 




1* 




■>. 








/Msn?<^C2i 

oscruasKOP Trpm-^^ 



«<^«s 












r i- - ■ '^.rT’”^’ 

< .H-. H --’f--'- 




* H 









•>J 







•9 




€ 5 ’/ 






1 




1 


U 2J9 


U «f7- 
















^ 2-2'-^ 







c^z 




n 9 ^ ^ 


p— 

4 


caI2_ 




^ 7 ^ 




• ^ 








1 


1 


?2T 3 r 


1*1 


:.4 


V 


{ ■ 
X 



•V 



zro 



. <f! 



i 



sit 



imv: 



.?: 'i. 




r.5« 




« - 



:22 

«v 



T 




'a/ 






♦ 



I ^ 




^?5AT0R . 






St-itrf 












i 




I* 



t 








l 4 . 



1 









i 1 . 4 V 







I 



I 




T 



V ♦ t , C V 



L OV 








♦ i 2 v 




T -324 






A 



!,»■ 



'. . , J 






-tC-' • • --f 

:p' .r-*^, ::..:r^.v 




m ^ ^ d 'll 1 ri ^ 

' 1 • • ' > “•' ’ V " 






fe' 



- 



iRATOR . 







- ■ , -* * j i , ' ' ‘ ‘ c "■ " * ‘ ' #t ‘ r*A I 

"L . r ■ • 4. * - .V*.. ^ A'" • ^ lir- n - - tViI 

.‘/ii;l. ^ i ' „ V 1 ' ' -1 \^z 

immsmm 







^rc\7\i 







^ iHsmuKciA qmt 
QScnosKOP Trp" 















r 






F E DC BA 

I t I I t I 



I 


O O 0 












J 


II 


o o o 










NORM 



X MA 6 NtFI£R 



Hl luv 



H 






CH A 



TRIG, MODE 

AUTO 



VERT MODE 



norm 




CM A 



TV-F 



ALT 



K r - 




cRaf^‘ 



ii-v - - ~ 



O O o o o o 



ADD 



X 



W9 ' 



•S . 




CHB 



TR(G 30 'JRCE 

CM A 



CM^b 







CMB 






o o o 










o o o 


- 


f* wr V ‘ ' 


' & 




l»te^ 1 .--r 




» ■< ' 



« ■ 



VI. 

*• 'i fT-1^ ill- 




'•V i^j.' 







^ NORM 



INV 



^ I 




N.* 



U, •: 





A &C D€ F 
1.111 -I.JL 







O O O 






i 

o o o 1 







U 



17 




16 






15 



l4 




O O O O O Q 

o o o o o o 



12 





o c 


> o 


o c 


i o 


O <3 


o 


O C 


} o 






o c 


} o 


o o o 



n 






1 



w 



J 



4 » 



•♦■A •'• 



z- wV' “ -• 



3 >■' 


Or Q rt 




V W 




o c o 



m 



&''■ -i 




iS/X 

1 



'■r 







LACZNIKI R0PZA30W PfiACV 





















j r 















-%fcV - 

>«.V r«^:u-.7 



*" ^ > 






v:. 



‘#'*.e 



0.^ 



ai 



0.5 



2 -^s/o« 



10 



20 



50 



0,1 



0.2 



0,5 



1 



Jon 



10 



20 



50 



ai 



0.2 



0,5 



SJc^ 











O 



O 















Sdp 



C^3^ 

5/30/1 



3^7 



C233 
952p 

1 II — I 

CZ3^ 

io/^op 



C235 
246 10 n 



C23S 

249 0,1/j 

—0~ If"^ 



C237 

250 

— I 



^ . . .J 


c\j ; 

_.. — „„ — j 


% ^ ■. 





C236 










f 







*u. j-*? 




o- 



o 



(g) 

72/0 emifer 

i 



<ZZ} 



my 



R336 

9,76k 

R335 
19.6 k 



£ 



R331/ 

99.3k 



R33S 

iOOk 



> — cm — 

esi ^^32 

x200< 



,, 

252 499k 










*> 



- 1 


' 0|»9C«1»*f| 

1 

« 


>fr< 




'■ 


r 




3g^ *'^* 




-i 


E'r.a) 




%>i- ■ 

B^U 


W B 




■hA 


— . ‘ 1 


L-. 






Vf ^ 





_ J-. 



I" ?ft , . 

) SM.Mri'V 



tNSTRUKClA 68S 
UKYL9SKQP W 05- 

- A— - 








o 



!> 



o- 



o 




255 



C240 
259 iOrt 

-o — 1H- 



C241 
260 0.4/0 




2G2 ^4* 



4 
























.H 













-f -1 20V 



202 9 



D215 




8-11 



D2J6 Y 






0 ) 8230 



|PO&]TiQ~N 



4- ^2v 




T219 



2313 

H,84v 'fO 







202 



8299 



f O 208 100 
8 O — o-i 

D O 




RZS4 




7220 



8302 

100 

■d> 



T222 



+ 409'/ 




R3H 
10 








20G 




5.36 'Z 



8311 

100 



8300 





/o J 






^ n 


^ ;?3£77 r 






T 



100 




\ 



Q 211 



8315 






s. 



RV^07q 

10k 



+ -12V 



8297 



8V207G 

lOK 



8296 

205 49, 9k 
CZ3- 



8330 n 

16,9k 




if ^ 








8298 

iOO Jr A 
C=3— 



8303 



f+5,i9... '1.«9v 





722% 



7221 



f 3.39V 



8V209 
2,2k U 



-5.97 



7224 




+ l,oz\j 



8304 



C227 
4?n ' 



3,48k 



8306 

2,19k 



r^'v- 



' \- i 









Opr«^wo^ 




0 -f. i . 


4 W 


i'. ■ * “^JE 

_- 1 . ^Wl 




* *“ • . ^ ■ 


I ' ■ - ■ * '* ' ' 

3 ' 




L 


* ^ 

1 ’ >■ -Vf . 

'■ - ■- 


. r fOSoU 

1 -y 








9213 




8316 




Atk. 




. • 




■ fc- ^ I 



2 jC ? : w-x 



I ^ 












c 






I 

1 




* 



• * J 



.i’ i 



. V 



y£fiT Moot : CHOP 

rmo ^uRcc ; x 







nr 


1 













. r*A'l 



I V 



kT* 






7,2 vVS 









1 






■r<"' 



‘w*i 



i r. 






rf. .. 












*4,4 V 



*5i 



1 



J. OK 



♦ 65K 



OK 



i* 




r ► 



f ri": 



+ (2’/ 



;’3 



555 



,f>" 



\cil. 



'^K 



j#'»“ 



'm 



o 



■S? 






-» 1 




Qd52 

9Z0 



01354 
Ok 



T<Ii9 




>' , 



« A 



.<r- 






UKL4D WVQ45Z4NIA, 

SICKANIA. 







f \20^ 



Ort 

•■:i^ 











4<34 



C<I5g 

320 



*»6,2v 






T4ZO 



7422 







P4S$ 

1.S>< 




T42$ 



446 



67V 



445 



0464 

a-ftr 



T42t 



'i 



f'lii 













>p^|jO*k^O-) 




tf / i iP 










1 - ■ — — 








60 I A-liif ^-’1 


1 

•■ 

I 


/NSr/fUHCJA Q8BtU(ri 
OSCYLOSKOP TYP.QS^^_ j 

. ' . ‘ i. ^ 


^ - ■;-dJ 

h208-(m 

-rrr; — ' : ^^.a:';.ji 




TiiSO'f/l? 



TR5ai/i9 




















T tl 50i /i5 




'wr 






f 









f 




. 15. 



R40I . 

Xik 



\Z€Sr 




« « 












P4«; 



434 




10 ^*oi f ^2 



D4C2 



T40t 




42(,5v 



^ V r> • 

,-.,M^»-v V-" 



♦ 




■“50 



e40i 



Y>40Z 






c< 10 f 




T403 



J04f?6 




436 -439 

f> 



+ 120v 



122.4 




R4PS 

fOOh. 



I240a‘ 

ZOi^ 




il7,j V 



nesv 



w 



i> 



T40^} 




i 



H5,fV 



e44>9 



12^40) 

33k 




" ^ ^ •. ' % 









r. 

nr' 

f 



■-- >1 



IV.Ai 



‘ J* 



■Vi! 






A 










3 !Lff 



• > 






^ . 



1 '■ 



I 4 ^ 





' *' -- . -.iV 

■•' t ■“ * 

^ ^f,V.'*r |fJ 



i,.: si'3*\ 









4 . 






ZASJLACZ^* I20\/. 







. V ^ '4 itw ^ 

> *IlI* ^ •■ ITJ 



U'.- 



IM 



III 



, Oprocowa^ 


T 

/J . U 


^f. ?. ;:: 


Jpowdit'l' 










... 




. 


■ V • ' I 

'I. ^ 

.' . 

’ i 

r r ’ . - . 



t- .* 



‘4 



' 0*1' 

-A<fc 62 



iNsmuKCJA oasmi 
oscnosKOP TfP os -350 






. •< 






,j', 




■ ■ *'^- 










TRSO'I 



v4oi~2 

C20) V40I-3 
40t 









V^28 0^26 



+35£V P^3Q 4-2401/ 



TRSot/2a 0) 



6443 

200k 



+j2(?U 



a439 



£442 
'2 k 



Bi/404 

(00 k 



Bv40,?| 

(oOk 



2V403 

lobk 



RV405" 

2,2H 



-520/ 
R445 
730 k 
-800V 

R446 I 
270k I 
-93sv 



TP403 TP404 

O ^447 n 

T /k Y r 



C420 

0 ,/// 



/402 



4M 



R4<1J? 



C4Z2 



I?V4<>7 

2,2 M. 



D434. 



[iNTENSfTYl 



ZASILACZ 



' 1 


^ 0 


V 


Cr 







S'f. 3- is 




. V 4 

'1 

' • 


^ 1 














^01 

= 1 < 


r 


f- 

' t 

■ • j|: - 


WSTRUKC3A OBStU&l L 

;; oscnosKOP typ os-ssq, 

. mT' . V q> -1 r- jiIh 


* 

p 

-1 

>- rp 

4 J 





